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F6 系列使用手册修订 
 

由于持续更新，本使用手册中包含的信息，本设备的功能和设计如有更改，将不另行通知。 

 
 

 
版本/修订 

 
参考 

 

日期 

(周/年) 

 
内容更新 

 

第一版 
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16/2013 
 

----- 

第二版 RF-28300B-U 23/2013 版本更新为 1.01 版。 

第三版 RF-28300C-U 22/2014 版本更新为 1.04 版。 
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前言/演示:  

定义、特点和测量原理(#673) 

前面板和界面 (#676) 

 
安装 / 配件: 

气源 (#677)  
启动 (#678) 
配件 (#682)  
选配件 (#683)  
错误消息 (#684) 
以 CC/min 显示结果 (#687)  
F610 电子连接器 (#692/1)  
F620 电子连接器(#692/2)  
F670 电子连接器(#692/7)  
气动连接器(#693) 

 
参数 / 特殊循环: 

特殊循环 (#623) 

服务特殊循环 (#631)  

程序选择 (#679)  

程序参数 (#680)  

测试循环管理 (#681)  

爆裂测试 (#698) 

 
程序功能:  

功能管理 (#601)  

名称 (#602) 

程序链接 (#603) 

单位 (#604) 

自动连接器 (#605)  

测试检查 (#606) 

ATR (#607) 
预充气模式和充气模式 (#608) 

阀代码 & 24V 辅助输出 (#609)  

循环结束 (#610) 

迷你阀 (#611)  

复工界限 (#612) 

密封零件 (#613) 

N 测试 (#614) 

参考容积 (#615)  

标记 (#617) 

温度校正 1 (#618)  

峰值保持 (#620) 

正负号 (#621)  

过滤 (#622) 

流量水平 (#624)  

非负 (#625)  

绝对值 (#626) 

显示模式 (#627) 不排气 

(#630) 

蜂鸣器 (#639)  

外部排气 (#655) 

 ATF (#685) 

隔断 (#686) 
 

By pass  (#691) 

配置菜单: 

日期 / 时间 (#635) 
语言 (#642) 
电子调压阀 (#645)  
调压阀控制 (#646)  
稳定调压阀 (#647)  
压力传感器自动归零 (#648) 
自动短归零 (#649)  
排气水平 (#651) 
RS232  (#652)  
安全性 (#653) 
I/O 配置 (#654)  
IN7 测试 (#656) 
智能键 (#688)  
压力单位 (#695) 
USB (#696) 
 

结果菜单 / USB 菜单: 

储存 (#638) 

阀服务 (#658)  

I/O 服务 (#661)  

系统信息 (#665) 

重置参数 (#669)  

结果菜单 (#689)  

服务 / USB (#690)  

CAN 状态 (#697) 
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# 601: 功能管理 

# 602: 名称 

# 603: 程序链接 

# 604: 单位 

# 605: 自动连接器 

# 606: 测试检查 

# 607: ATR 

# 608: 预充气模式和充气模式 

# 609: 阀代码 & 24V 辅助输出 

# 610: 循环结束 

# 611: 迷你阀 

# 612: 复工界限 

# 613: 密封零件 

# 614: N 测试 

# 615: 参考容积 

# 617: 标记 

# 618: 温度校准 1 

# 620: 峰值保持 

# 621: 符号取反 

# 622: 过滤 

# 623: 特殊循环 

# 624: 流量水平 

# 625: 非负 

# 626: 绝对值 

# 627: 显示模式 

# 631: 服务特殊循环 

# 635: 日期 / 时间 

# 638: 储存 

# 639 : 蜂鸣器 

# 642: 语言 

# 645: 电子调压阀 

# 646: 调压阀控制 

# 647: 稳定调压阀 

# 648: 压力传感器自动归零 

# 649: 自动短归零 

# 651: 排气水平 

# 652: RS232 

# 653: 安全性 

# 654: I/O 配置 

# 655 : 外部排气 

# 656: IN7 测试 

# 658: 阀服务 

# 661: I/O 服务 

# 665: 系统信息 

# 669: 重置参数 

# 673: 定义，特性和测试原理 

# 676: 前面板和界面 

# 677: 气源 

# 678: 启动 

# 679: 程序选择 

# 680: 程序参数 (Leak) 

# 681: 测试循环管理 

# 682: 配件 

# 683: 选配件 

# 684: 错误消息 

# 685: ATF 

# 686: 隔断 

# 687: 以 CC/min 显示结果  

# 688: 智能键 

# 689: 结果菜单 

# 690: 服务 / USB 

# 691: By pass  

# 692/1: F610 电子连接器 

# 692/2: F620 电子连接器 

# 692/7: F670 电子连接器 

# 693: 气动 

# 695: 压力单位 

# 696: USB  

# 697: CAN 状态 

# 698 : 爆裂测试 
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功能管理 

 

扩展菜单功能能够进行个性化设置和添加个人选项到测试循环当中。 

为了方便用户使用设备，这些扩展功能默认被隐藏。若要显示这些功能，请按下面的步骤操作。 
 

显示某一个功能的步骤： 

按下  或  键，从循环菜单

跳到主菜单。 

 
 

 
                      然后选择参数。 

 

 
 

 
 使用上下键来选择程序。 

 
 
 
 
 
 

    使用上下                                      键选择一个程序。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

然后下拉至最底的功能（FUNCTIONS）并

选择。 

 

 

       进入功能菜单之后，就可以看到已选择的           

功能，选择更多功能（More functions…）。 
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设备可选的功能都显示在这里。 

 

若需激活某个功能，选择它并按下 键，        

光标移到右边之后，使用                             键来选择   

"Yes"， 

若要在这之后使光标会重新返回到左边， 

按下 OK 键。 

 

此时，已激活的功能将显示在功能菜单里，但它

仍需配置。( 参见相应的功能表 ) 
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1. 选单结构 
 
 
 

1.1. 特殊循环 

 

 
 

特殊循环（SPECIAL CYCLES）     >   无 

 
检查压力 1/检查调压阀 1

的压力 1（P1） 

 
 
 

 

 
 
 

 
检查调压阀 2 的压力 

1（P1） 

 
 

 

 
 

泄漏传感器检查 

                                    自动测试 

 

 

调压阀调节 

  
 

 

 

无限充气 
 

压力传感器自动归零 
 

自定义单位学习 
 

自定义单

位校验 

 

校验+学习自定义单位 

 
ATR 学习循环 

>            
ATR

 
时间

 > 0.0 S
 

 

v 确认 
 

密封零件通过学习 
 

密封零件失败学习 
 

ATR 学
习 

 
 

检查测试结果 
 

容积计算 
 
 

自动容积 
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容积单位 > 
L > ml > mm 

 
 

1.2. 参数菜单 

 

 
 

参数（PARAMETERS） 

复制-粘贴       >                   复制  

V 粘贴  

V  V 
 

程序 01 - 128 
> 

类型：泄漏
 > 

泄漏测试
 > 

删除名称 

v 重置程序 

自动设定 

耦合时间 A   >   0 > 650 s  

充气时间 >   0 > 650 s                                                                                                                                                                                         

sssss 稳定时间                  >   0 > 650 s   

s 测试时间  >   0 > 650 s            

ss 排气时间   >   0 >à 650 s 

Bar > MPa > Kpa 
       压力单位 > 

 
最大预充气  

最大充气 

最小充气 

设定预充气值  

设定充气值 

> Pa > Pts > Psi > 

Mbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pa > Pa/s > Pa(Hr) > 

Pa(Hr)/s 
> cm

3
/s > cm

3
/mn 

3 3
 

泄漏单位 > SI > 
 
 
 
 
 
 
 

 
V USA > 

> cm /h > mm /s > 
ml/s > ml/min > 
ml/h > mmce > 

mmce/s > pts > Cal-
Pa > Cal-Pa/s 

Pa > Pa/s > Pa(Hr) > 

Pa(Hr)/s 
> cc/min > cc/s > 

cc/h > in
3
/s > 

in
3
/min > in

3
/h > 

ft
3
/s > ft

3
/min > 

ft
3
/h > mmce > 

mmce/s > Pts 
 

 

Pa 显示 > No / Yes 

V 

允收值计算 > Pa > Pa/s 

V 
  3 

> 

cm
3
 

V 

容积 > 0,001 > 9999 

测试件允收值 

参考件允收值 
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功能
 > 

见功能菜单 

V 

ssss 类型：堵塞 > 封堵测试 >  删除名称      

V    s重置程序       

V  藕和时间 A 

V 充气时间 

V ss 排气时间 
 

V sss 压力单位 >   
Bar > Mpa > kpa > 

Pa > Psi > mbar 
V                      ssss 充气上限 

V                          s 充气下限 

V                        s s 充气目标 

V 功能 
See Functions 

menu 

V  

类 型 ： 

减敏 >             减敏测试              >             删除名称 

V v s 重置程序 

V 耦合时间 A 

V 充气时间 

V 稳定时间 

V s测试时间 

V ss 排气时间 
 

V  ss 压力单位                   >  
Bar > Mpa > kpa >  

Pa > Psi > mbar 

V                          s 最大充气  

V                             最小充气  

V                           充气目标  

V                              允收单位 

V                           测试允收值 

V                          参考允收值 
 

V > 功能 
See Functions 

menu 

V 

类型 : 操作者       > 操作者 > 删除名称 

v s 重置程序 

耦合时间 A 

测试时间 

sss 功能 
See Functions 

menu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 6 

Sheet #601u – Functions management  

 

 

气动（Pneumatic） 
 

> 
电 
电子调压阀 

 

> 
 

无    

v  v  调压阀 1 P.E.   

v  v  调压阀 2 P.E.   

v  v  所有   

v  v     

v  调压阀控制 > 自动   

v  v  扩展   

v  v     
 

v 
 稳定调压阀 

 

> 
 

否 / 是   

v  v     

v  传感器自动归零 > 分钟数   

v  v  循环数   

v  v     

v  自动短归零 > 否 / 是 > 0 > 650 s 

v  v     
 

v 
   

压力单位 
 

> 
Bar / Mb / Psi / Pts 

/ Pa / Kpa / Mpa 
  

v  v     

v  吹气  调压阀 1 或 2 > S最大吹气 

v  v  v  最小吹气 

v  v  v  吹气目标 

v  排气水平  压力   

v       
自动化（Automatism） > USB > 打印机 > 打印架构 > 压力 

V  v  v  v  程序名称 

V  v  v  v  日期 & 时间 

V  v  v  v  前行数 

 

 

1.4. 配置菜单 

 

 
 

配置（Configuration） 

ssss 语言                         s s s 法  语 

V sss 英 语 

v 

ssssss 自动体积             >               充气               >          0 > 650 s 

v         转换             >          0 > 650 s 

v  排气              >          0 > 650 s 

v ss 体积单位 

v ss 参考体积 

v ssss 体积加压         

v  ssssss内部参考体积 

v ss
内部测试 

ss 体积 

v ss 无体积       

v 
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V v  v  v  后行数 

V v  v  v  中间行数 

V v  v  v  新页面 

V v  v  v   
 

v 
 

v 
  

v 
  

发送条件 
  

所有结果 

v v  v  v  合格件 

v v  v  v  不良测试件 

v v  v  v  不良参考件 

v v  v  v  报警 

v v  v  v  压力超出 

v v  v  v  可修复 

v v  v  v  测试检查 

v v  v  v   

v v  v  输出 > 否 / 是 

v v  v  打印参数   

v v  监督     

v v       
 

 
V 

 

 
RS232 

 

 
> 

 

 
打印机 

 

 
> 

 

 
RS 参数 

 

 
> 

 

速度 

4800 – 9600 – 

19200 – 28800 – 

38400 – 57600 - 
115200 

 

 
 
 
 
V 

 

 
 
 
 

v 

  

 
 
 
 

v 

  

 
 
 
 

v 

  

1st/7 Bits/0 
1st/7 Bits/1 

1st/7 Bits/偶 

1st/7 Bits/奇 

1st/8 Bits/无 

1st/8 Bits/0 

1st/8 Bits/1 

1st/8 Bits/偶 

1st/8 Bits/奇 

V v  v  v   

V v  v  架构 > 压力 

V v  v  v  程序名称 

V v  v  v  日期 & 时间 

V v  v  v  前行数 

V v  v  v  后行数 

V v  v  v  中间行数 

V v  v  v  新页面 

V v  v  v   
 

V 
 

v 
  

v 
  

发送条件 
  

所有结果 

V v  v  v  合格件 

V v  v  v  不良测试件 

V v  v  v  s 不良参考件 

V v  v  v  报警 

V v  v  v  压力超出 

V v  v  v  可修复 

V v  v  v  测试检查 

V v  v  v   

V v  v  输出 > 否 / 是 

V v  v  打印参数   
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V v v 

V v 监督 

V v 

V 日期 & 时间 >   年    

V  v  S 月      

V  v   日 

V v s 时 

V                                     v                                    分 

V                             v                            秒   V                                     

v 

 
v Fieldbus > 地址 /模式…* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 以下的 Filedbus 有区

别 

v                                   v                               IP                               IP 地址            

v                                      v                                SM                               子网掩码 

v                                     v                                GW                                 网关      

v                                      v 

V                          s s 输出配置             >               I/O              >            Aux 1 

V                                     v                                                                    Aux 2 

V                                     v                                                                    Aux 3 

V                                     v                                                                    Aux 4 
 

V v 输出 > 
标准 / 紧凑 

V                                     v 

V                                    v                              阀代码             >            s Ext. 1              > 

V                                    v                                                                     Ext. 2            > 

V                                    v                                                                     Ext. 3            > 

V                                    v                                                                     Ext. 4            > 

V                                    v                                                                     Ext. 5            > 

V                                     v                                                                    s Ext. 6            > 
 

V                                     v                                                                    s Int. 1             > 
 

V                                     v                                                                    Int. 2             > 

V                                     v 

 
 
 
 

 
 
 

编程 / 持续 / 循环 
 
 
 

 
 

编程 / 持续 / 循环 

V       配置条目 > I/O >  In 7 测试 > sNo / Yes 

V v In 7 > 
特殊循环可用 

 

V v In 8 > 
特殊循环可用 

 

V v In 9 > 
特殊循环可用 

 

V                                     v 

v                                                                s s s s s 阀代码        >               In 1              > 

v                                                                                                             In 2              > 

v                                                                                                             In 3              > 

v                                                                                                             In 4              > 

v                                                                                                             In 5              > 

v                                                                                                             In 6              > 

v 

安全性 > sss 开始 > 否 / 是 

V                                     v 

V                                 密码             >            解锁 

 
 
 
 
 

特殊循环 
+ 同步测试 
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V                                                                       上 锁 

V                                                                        擦除

V 

杂项 > 智能键 > 
特殊循环菜单 

 

特殊循环 
特殊循环可用 

参数 

定义的程序  
运行程序  

上一个结果 
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1.5. 服务菜单 

 

 
 

服务（service）     
参数复位 > No / Yes 

v   
CAN 状态 > 传感器 

V  I/O 

V  阀代码 

V  I/O (2) 

V  阀代码 (2) 

v   
I/O 状态 > 传感器 > Out 1 > 4 / DAC 

 

V 
  

I/O 
 

> 
In 1 > In 9 / Out 1 

> Out 9 

V  阀代码 > Out 1 > Out 8 

V  I/O (2)   

V  阀代码 (2)   

v     
阀计数器 > 部分   

V  总体   

V  部分复位   

v     
设备信息 > S/N   

v  文本  文本版本 

v  软件信息   

v  引导信息   

v  设置信息   

v     
服务循环 > No / Yes   
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名称功能 
 

此功能可以用来识别程序，例如：用被测件的名字来命名。 

 
  

 

激活此功能或者检查是否已选中： 

 

按下  键，光标滑到右边。 

2# 

 

 
 

利用  键，控制光标上下。选择

需要的字符，确定并进行下一个字符的选择按

下  键。 

 

重复操作直至完成全名。 
 

全名输入之后，按下 键一直到最后

一位字符，光标滑到最右边。 

 

按一次 键，出现"←"字符，然后按下 

 键使光标滑到左边。 

2#4#/ / 2T001/(70%6+1 

2 

 
 
 
 

 

回到参数菜单，可以看到所写的程序名称。  
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 2#4#/ / 2T001 
Ź TYPE : LEAK TEST 

COUPL A      :         0.0  s 
FILL TIME     :         0.0  s 
STAB TIME   :         0.0  s 
TEST TIME   :  Inf.  s 
DUMP TIME :         0.0  s 
Press. UNIT:  bar 

    Max  FILL  :  0.000   

 

  

 2T001/6'56 6;2' 
Ź Delete name 

Reset program 

 

  

 

                  在测试循环中，也会显示名称。 

                  (屏幕上方) 

 

  
 

 
 
 

 

 

若需删除程序名称，进入程序参数菜单， 

选择类型（TYPE）, 然后按下 键

确认。 

 
 
 
 

 
名称和程序删除菜单就显示出来了。 

 

注意: 若程序被删除，那么程序对应的名称也

将被删除。 
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程序链接功能 
 

此功能可以让仪器一个接一个的完成数个测试循环，仪器可以连接 8 个程序。 

链接功能可以在参数菜单下面编辑，程序默认把它们的程序号排成 P+1 的形式。仪器会根据原

来程序号 P+1 的顺序来链接程序。 

1. 流程 

        激活该功能或检查是否选中。按下

键，屏幕上的光标滑到右边。 
 

 
 

 
 
 

         使用 键， 选择 
 
 
 

      "Yes" ，确认并按下 键。 
 

     程序循环菜单就显示出来了。 
 

要设置的相关参数： 

 下一个程序( NEXT PROGRAM): 下一个链
接的程序。 

 内部循环( INTER-CYCLE): 两个程序之
间的等待或者耦合时间。 

 

链接条件： 

  所有结果（ALL RESULTS）: 不论测试 

结果如何，都会链接下一个程序。 

 合格（PASS）: 得到合格的结果时，链

接下一个程序。 

 测试件不合格（TEST FAIL）: 得到不合

格的结果时，链接下一个程序。 

 参考件不合格（REFERENCE FAIL）:未达

到参考件允收值时，链接下一个程序。 

 报警（ALARM）: 发生报警时，链接下

一个程序。 

 压 力 超 出 范 围 （ PRESSURE OUT OF 

LIMIT）:  压力超出范围时，链接下一

个程序。 

 可修复的零件（REWORKABLE）:  若零

件可修复，链接下一个程序。 

 校准（CALIBRATION）: 容积校准合格或

不合格，链接下一个程序。 
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当一个有效的程序链接到另外一个程序之后，

程序编号后面会显示一个“+”号。 

2
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单位功能 
 

操作者可以利用此功能选择压力和泄漏量单位。 

这里有三种单位系统: SI (国际公制单位, mm3/s, cm3/s, cm3/min, cm3/h, ml/s, ml/min and ml/h) 

USA/SAE (Anglo-Saxons 单位制, inch3/s, inch3/min, inch3/h, ft3/s, ft3/min and ft3/h) 和自定义测

量单位。 

在使用了自定义单位之后，可以对其进行重命名操作。新的命名后会代替原来的单位名称。 

激活该功能或检查是否选中。 

按下  键， 光标滑到右边。 

使用  键，选择需要的单位系统。

SI: 

SI 单 位 制  ( 国 际 公 制 , mm3/s, cm3/s,  
cm3/min,  cm3/h,  ml/s,  ml/min and ml/h)。 

选择所需的单位， 

然后按下  键确认。 
 

SAE: 
SAE 单位制(Anglo-Saxons 单位制, inch3/s, 
inch3/min, inch3/h, ft3/s, ft3/min and ft3/h). 

 

然后按下  键确认。 
 

CUSTOM: 

自定义（CUSTOM）个性化测量单位。定制单位

需由漏孔来校准设备，所以要做特殊循环学习，

来校准定制的单位（见特殊循环表）。激活定

制单位后用另外一种特殊循环来检查学习循环

是否精确。 

然后按下              键确认。 
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选择 Cal-Pa 或者 Cal-Pa/s。 

单位漂移（Drift Unit）：校准漂移的公差极限。 

用特殊循环中的校准检查（ CAL Check）来检查 。

若漂移值偏差较大，会报警(默认值: 20%)。 

命 名 （ NAME ） ： 命 名 定 制 个 性 化 单 位 。
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1. 特殊循环（SPECIAL CYCLES） 

1.1. 定制单位学习（CUSTOM  UNIT LEARNING） 

 

如果 4 种流量单位都不适用，可以选用定制单位模式。使用自定义单位之前，需要执行学习循环以达到校准

自定义单位精度的目的，在这之后自定义单位会精确的显示出压降。 

进行学习特殊循环时,选择单位 Cal-Pa 或者 Cal-Pa/s 作为特殊循环中判定学习合格与否的单位。之后执行特殊

学习循环。 

第一次自定义单位的学习循环必须在特殊循环菜单里才能执行，这样才可以输入目标泄漏率的单位到仪器中。 

关于学习的结果有 2 个可能: 

 "Pass" 和 "end of cycle"，当结果小于等于设定的 ‘Fail’ 值时会给出这样的结果。 

 "Fail" 和 "end of cycle"，当结果大于等于设定的 ‘Fail’ 值时会给出这样的结果。 

 

从主菜单界面进入到特殊循环菜单。 
 

 

在特殊循环界面，选择定制单位学习。 

（Custom unit learn） 

 
 

 
 

        调整参数，选择确认 (CONFIRM) 并且按下 

键。 
 
 
 
 

 
选择后的特殊循环项会显示在屏幕上。 

 

按下开始            键启动循环。 

 

 

 

特殊循环做完之后，结果必须为合格（OK）。  
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OK 

 

1.2. 定制单位检查（CUSTOM UNIT CHECK） 

这种特殊循环用于验证定制单位模式中校准的精确度(更多详细信息，请参阅上一段)。定制单位

检查（unit check）循环验证校准是否偏移超过了百分比上限。一旦超上限就会报警并且进行新的

定制单位学习（custom unit learn）循环或者必须进行仪器自检。 
 

如果情况相反，结果会出现合格（Pass）和循环结束(end of cycle) 或者不合格 (Fail) 和循环结束
（end of cycle）不合格等级。 

 
 
 
 

 

选择后的特殊循环项会显示在屏幕上。 
 

执行开始  键。 

Unit check 
 

Pr  001 
LEAK TEST 

 

 
 
 
 
 

 
特殊循环做完之后，所有结果必须为合格 (OK)。 

600.0 

mbar 

3.00 
 

TRIAL 

3.33 

TRIAL 

   Pr 01  READY 

 
 

 
1.3.定制单位检查+定制单位学习（CUSTOM UNIT CHECK + CUSTOM UNIT LEARN） 

 

此特殊循环使得我们可以在定制单位模式中检查单位学习的状况（详细信息请参考前一段）。检

查循环测量与所施加的百分比上下限相关的偏移。若偏移超限，新的定制单位学习循环会开始并

且刷新旧的学习结果。 

 

若超出设定上下限，仪器屏幕上会显示定制单位偏移错误（custom unit drift error）。 
 
 

 
仪器屏幕上会显示确认特殊循环选项。按下开

始循环  键。 
 

 
 
 
 
 
 
 

特殊循环做完之后，仪器屏幕上显示的结果应

该是合格 (OK)。
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 2#4#/ / 2T001/(70%6+10  
Ź AUTO CONNECT   : No 

More functions… 

 

  
 2#4#/ / 2T001/(70%6+10  

AUTO CONNECT   : Yes Ż 
More functions… 

 

  
 01/(70%6/#761 %100'%  

Ź COUPL. A : 0.0 s 
COUPL. B : 0.0 s 

 

  

Sheet #605u – Automatic connectors function 
 

自动连接器功能 

自动连接是一种气动控制，是外部逻辑的先导(阀，气动设备…)。这种控制在循环开始之前开启

而在循环结束时关闭。 
 

 
W F S T D 

 

 
 
 
 
 

START 

 
Automatic 

Connector A 

 
Active 

Inactive 

 
Time B 

 
Automatic 

Connector B 

 
End of cycle 

 
Active 

Inactive 

 
Time B 

 
 
 

如果数个程序链接了，自动连接器激活的时间会与第一个程序中所设置的参数有关并且停用时

间与最后一个程序的参数有关。 
 

一旦自动连接器激活了，就会一直对全部循环起作用、从序列中的第一个程序到最后一个程序。 

激活该功能或检查是否选中 

 按下 键， 光标滑到右手边。 

 

 
 
 

 
        使用 箭头，选择 

 

         "Yes" 并按下  键以确认。 
 

 
 
 
 
 

 输入相关参数的值：耦合 A 和耦合  

B（ COUPLING A & COUPLING B）。 
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校准检查功能 
 

此功能用于通过测量添加到测试回路的已知体积的影响来验证测试回路是否正确。 将该压降与允

收值进行比较。 通过这种方式可以检查设备校准是否合格。 

该自动诊断测试可以由操作者从特殊循环的菜单手动执行，或者使用 I/O 连接器的可编程输入自

动执行。 必须手动执行第一个操作才能设置容积参数。 

该循环仅在测试结果为通过(Pass)时执行，在这种情况下，您将看到消息合格（Pass）和循环结束

（End of Cycle）。如果测试结果为不良（Fail），您将看到消息不良（Fail）和循环结束（End of 

Cycle），并且不执行自动诊断循环。如果零件上的测试为通过(Pass)且自动诊断检查不良，您将同

时看到消息：通过（Pass），报警（Alarm）和循环结束（End of cycle），以及体积校准的压降值 Pa。 

自动诊断检查的参数包括: 

  最后一个测量值（不可修改）； 

  自动诊断的最大值（容积增加时预期的压降值）； 

  接受的漂移值作为相关于压降的更高或更低的百分比； 

  还必须设置自动诊断检查时间，以便获得可重复的值。此时间的默认设置为零，并且必须根 

据所使用的容积来确定这个参数。 

1. 流程 

激活该功能或检查是否激活。 
 

   请按下  键，光标滑到右边。 

 

 请使用  键，来选择 

  "Yes" 并按下  键以确认。 
 
 
 

 输入参数值。 
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 52' %;%.' 
none 
Regul. adjust 
Infinite fill 
Piezo auto zero 

Ź Check Test Result 

 

  
 52' %;%.' 

CheckTest 
 

Pr  001 
LEAK TEST 

 

  
  
 

600.0   050 
mbar  CHECK TEST  Pa 

 

22 
 

Pa 
     Pr1  1.4  s   

 

  

 T001/(70%6/%*'%- 6'5 
Ź Measure : 90.0 

Max value : 100.0 
% Drift :   20 
CheckTime : 5.0 s 

 

  

OK 

OK 

 

2. 特殊循环  
 

从主菜单界面进入到特殊循环菜单。 
 

 
 

特殊循环菜单下，选择检查测试

结果（Check Test Result）。   
 
 
 

注意：必须连接一个合格的产品 
 

仪器屏幕上会显示确认特殊循环选项。 

请按下  键。 
 
 
 

 
学习特殊循环会执行以下步骤： 

 

充气（Fill）/ 稳定（Stabilization）/ 测

试（Test）/检验测试（CHECK 

TEST）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特殊循环做完之后，结果必须为合格 (OK)。 

600.0   50 

mbar  Pa 

22 
 

Pa 
     Pr1  READY  

 

 
 
 

600.0 

mbar 

0.300 
cm3/mn 

 

例：结果以流量单位和 Pascal 同时显示。 0.200 cm3/mn 
20 Pa 

 
Pr1  READY 

 
 
 
 
 

 

特殊循环结束之后，可以按下                 键

来检查特殊循环记录下来的参数。 
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           为了避免发生错误的校准，仪器会发  

出报警信号。 
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ATR 0 - 1 - 2 - 3 功能 
 
 
 

1. 原理 

问题: 

在测试期间是否由于泄漏或瞬态影响而发生压降？ 

测量压降时测试环境并不总是理想的。 有几个瞬态事

件（例如：温度或体积变化...）可能影响测量。这些可

以叫做瞬态效应。 

 

 
Press  Pressure 

drop

s 

Fill           Stab.      Test     Dump   Time

为了避免干扰，可以增加稳定时间以在测试阶段期间获得理想的测量条件。 然而，增加每个

测试的稳定时间对于最佳生产速度可能是不可接受的。 

 

操作原理: 

该原理包括通过测量由瞬态现象引起的压力变化，然后利用学习循环从部件的最终测试结果中消

除这些变化。 

3 种 ATR (瞬态衰减补偿) 功能可用: ATR0, ATR1, ATR2 以及 ATR3。ATR1 和 ATR2 的学习循

环不同，所以它们是不同的。 

 

 
1.1. ATR0 

瞬态的初始值是已知的，参数必须手动设置。 

ATR 仅可用于测试期间具有相同行为的部件，换句话说，具有相同瞬态的部件。 

要设置的相关参数有： 

 开始（瞬态的初始值）； 

 瞬态（瞬态的实际的、不可修改的值）； 

 百分比漂移（允收值的百分比，用于瞬态计算的测量值小于该值）； 

 漂移（获取瞬态时的漂移公差，为允收值的百分比）。 

 “开始”值被保存并从测试的最终结果中减去。
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1.2. ATR1 

瞬态的初始值是未知的，参数需手动设置。必需执行一个特殊学习循环。并且这个学习循环得配

合用一个合格的产品去做。

仪器执行正常测试循环，并认为在循环结束时测量的压

力变化是瞬态。 该值被保存并从后续测试的最终结果

中减去。 其值在每个测量循环重新计算。 

原因: 产品是很好的一部分，因此测得的压降是瞬态的。 

要设置的相关参数有： 

 开始（瞬态的初始值）； 

 瞬态（瞬态的实际的、不可修改的值）； 

 百分比漂移（允收值的百分比，用于瞬态计算的测量值小于该值）； 

 漂移（获取瞬态时的漂移公差，为允收值的百分比）。 

1.3. ATR 2 

 

瞬态值是未知的，特殊循环

内计算瞬态值时零件可能的

泄漏值是被考虑在内的。 

Pressure  

'P 1  
'P 2

 

 
Fill  Stab  Test1  Wait time 5 x test time  Test2  Dump Time 
 

在测试时间 1 结束时，ATEQ 保存压力变化'P1，瞬态函数和泄漏值(如果存在)。 

'P1 = 泄漏值 + 瞬态 

在等待时间（相当于正常测试时间的 5 倍）之后，我们认为瞬态现象已经消失。在第二次测试时

间期间，ATEQ 仪器测量对应于泄漏的第二次压降‘P2’。 

'P2 = 泄漏值 
 

利用这两次压降的差值，可以计算出瞬态值。 

'P1 - 'P2 = (泄漏值 + 瞬态) – 泄漏值 = 瞬态 

正是这样将该瞬态从以下循环的泄漏测量中减去。 通过使用 ATR，ATEQ 仪器能够区分合格品

和不合格品，且不受瞬态效应的影响，同时保持较短的稳定时间。 
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要设置的相关参数有： 

 开始（瞬态的初始值）； 

 瞬态（瞬态的实际的、不可修改的值）； 

 百分比漂移（捕获瞬态时的漂移公差，为允收值的百分比）。 

当参数被修改但这时没有开始学习循环，会发生 ATR 错误。激活报警和循环结束输出信号。 

当测量值大于允收值时，可以进行学习循环。在学习循环之后，激活合格和循环结束输出。 

1.4. ATR3 

这与 ATR2 相同。 不同的是，如果测量结果是负的，那么显示测量绝对值。 

要设置的相关参数有： 

 开始（瞬态的初始值）； 

 瞬态（瞬态的实际的、不可修改的值）； 

 百分比漂移（允收值的百分比，用于瞬态计算的测量值小于该值）； 

 漂移（获取瞬态时的漂移公差，为允收值的百分比）。 

1.5.瞬态漂移 

由于测试条件（温度变化...）的演变，瞬态的值可能随时间变化，有必要跟踪其演变。 

为避免过于频繁地执行学习循环，ATEQ 仪器保存被最后十个值并将其视为非常好的部分（结果

接近于 0），并使用这十个值得平均值重新计算瞬态。 

当泄漏率低于允收值的“百分比漂移”值时，产品被认为是非常好的。该值可以在 0％和 100％

之间修改。 

 

 

 
 
 
 

ATR 仅可用于测试期间具有相同行为的部件，换句话说，具有相同瞬态的部件。 

          当同一批次的部件改变或当生产停止一定时间时，有必要执行新的学习循环，因

为瞬态会改变。  
 

如果瞬态和初始（起始）值之间的差大于允收值，则出现 ATR 错误。 

瞬态可以以一种方式或另一种方式演变；因此优先选择相同的测试和相同的参考允收值。
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2. 步骤 

 

 激活该功能或检查是否激活。 
 

按下 键，光标滑到右手边。 

 
 

注意:选择一个 ATR 功能，取消其他的，同时

只能使用一项 ATR 功能。 
2#4#/ / 2T00

 

使用  键，选择 
 

 

"Yes" 并且按下                  键以确认。 

 

 

 

 

显示参数并且输入对应的值。 
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3. 特殊循环 

以 ATR1 为例 (其他流程对于 ATR2 和 ATR3 是一样的)。从主菜单进入特殊

循环菜单。 

 

 
 

在特殊循环菜单中，选择 ATR 学

习循环（ATR Learning  Cycle)。 
 
 

对于某些 ATR，也应知道其他参数。 

调整数值，把光标调到确认前面并按下  

键。 
 
 
 

  

提醒: 使用合格品 ATR 学习循环至关重要。 
 

  仪器屏幕上显示确认特殊循环选项。按下开

始按钮。 

    
 
 

 

 
 
 

学习特殊循环执行以下步骤： 

充气 / 稳定 / 测试 / 检验测试 

 

 

 

 

学习循环的结果必须为通过 (OK)。 



  

Sheet #607u – ATR 0 – 1 – 2 – 3 function  

 

 

 

特殊循环做完之后，可以使用  键来查看

特殊循环记录下来的参数。 

注意: 这些参数都可以修改。 

 

 

"ATR MODE" 会出现在屏

幕上以提示 ATR 正在对仪 

器进行 ATR 计算。 
 
 
 
 
 

如在这之前没有做 ATR 特殊学习循环，

仪器会提示： 

请做 ATR 学习循环(Do Learning  Cycle 

ATR）。 
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预充气和充气类型 
 
 
 

1. 预充气类型 
 

预充气功能在以下三种情况下适用: 
 

 大体积零件测试中:为了更快地填充零件，以减少循环时间； 
 

 对测试前需要初始拉伸的部件进行测试:使得它们在测试期间保持体积稳定； 
 

  零件验证测试 :其中预填充压力对测试部件施加升高的压力，以确保部件
在其工作压力下测试成功。  

在测量循环中加入预充气和预排气: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME 

1)  耦合(Coupling time)， 

2)  预充气（Pre-fill）， 

3)  预排气（Pre-dump）， 

4)  充气（Fill）， 

5)  稳压（Stabilization）， 

6)  测试(Test)， 

7)  排气（Dump）。 
 

 

此功能在特殊循环（Spe. Cycle）下显示调节精密调压阀（Regulator Adjust），以便设置新的压力。 
 

有以下几种预充气类型可选： 
 
 

1.1.标准模式 (系统默认) 
 

要设置的相关参数: 
 

 预充气压力上限(Max Pre-FILL)， 
 

 预充气压力指示值(C. P-FILL)， 
 

 预充气时间(Pre-FILL)， 
 

 预排气时间(Pre-DUMP)。 
 

 
1.2. 指令模式 

 

当压力达到指令值时，设备运行以下步骤，否则其仍然填充直到预填充时间结束。 
 

要设置的相关参数: 
 

 指示值/目标值(Set Pre-Fill)， 
 

 预充气时间(Pre-FILL)， 
 

 预排气时间(Pre-DUMP)。 
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1.3. 发射模式 

 

该填充模式允许空气压力出现波动（填充具有高变形程度的部分），并且特别地允许超过最大

预填充限制，而不停止循环，并且显示错误消息。 
 

要设置的相关参数： 
 

 预充气压力指示值(Set PreFILL)； 
 

 预充气时间(Pre-FILL)； 
 

 预排气时间(Pre-DUMP)。 
 

 
1.4. 匀速充气(仅适用于电子调压阀) 

 

这种充气模式仅适用于电子调节器，并可让零件在充气时间内以线性的方式缓慢充气到预充气

压力。 
 

 预充气压力上限(Max Pre-FILL)； 
 

 预充气压力指示值(C. P-FILL)； 
 

 预充气时间(Pre-FILL)； 
 

 预排气时间(Pre-DUMP)。 
 

 

1.5.预充气调压阀 

 

当仪器中安装有两个调压阀时，此功能适用。可选择使用哪个调节器进行预充气（1 或 2）。
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2. 充气类型 

在此功能下可以选择充气类型。 

 

 
2.1. 标准模式 (默认) 

 

默认设置 - 在充气时间内，填充阀打开，允许调压阀在设定的压力下向零件充气。 
 

要设置的相关参数：Set Fill (充气压力指示值)。 
 

 
2.2. 指令模式 (设定值) 

 

此模式下可以用机械调压阀对零件充气，并充到小于调压阀设定压力的压力值。 当仪器中的压力

传感器读取到设置的充气值时，会关闭充气阀，并继续测试程序。 
 

要设置的相关参数：Set Fill (指示值/目标值)。 
 

 
2.3. 发射模式 

 

该填充模式允许空气压力出现波动（填充具有高变形程度的部分），并且特别地允许超过最大预

填充限制，而不停止循环，并且显示错误消息。然而，一旦测试进入稳定阶段，测试压力必须在

由最大充气值和最小充气值的范围内。 

 
 

要设置的相关参数：Set Fill (指示值/目标值)。 

 
 

 
2.4. 匀速充气模式(仅适用于电子调压阀) 

 

此模式下仪器以线性模式充气。 
 
 

2.5. 充气调节模式 

 
s 此功能仅适用于内置电子调压阀的仪器。 

 

在零件难以填充的情况下，该功能可以自动调节正确的指示值以精确地达到设定的压力值。 

 
 

要设置的相关参数： 
 

 Set Fill (充气压力指示值)； 
 

 TIME ADJ (更正的时间)。 
 
 
 

3. 充气调压阀 
 

当仪器中安装有两个调压阀时，此功能适用。 
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4.步骤 

       激活此功能或检查是否已激活。 

       请按下  键，光标滑到右手边。 

    注意: 选中某一个 ATR 功能时要关闭其他的

ATR 功能，因为程序只允许同时执行一个

ATR 功能。 

 

 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 
 

 
 
 

出现预充气配置菜单。 
 

按下  键来修改充气类型。 
 

 
 
 
 
 

选择并按下 键以确认。 
 
 
 
 
 

 
  在标准，指令和匀速模式下，须设置以下参数：  

最大预充气值（Max PreFIL）、 预充气值（Set  

PreFILL）、预充气时间（PRE-FILL） 和 预排气

时间（PRE-DUMP）。 
 

调整充气模式时，请使用相同的步骤。 
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阀代码 / 辅助输出 
 

1. 选配阀代码板 

 

该仪器有八个可编程电气输出（最大 24V DC / 100mA）阀码板（选配）。 
 

专用于预定义气动功能的“阀代码”输出

由相关功能的名称标识：冲压，自动连

接器等...如果它们与这些功能无关，但

可由操作员使用。 

它们的标记为：Ext N 或 Int N（N =位

置编号）。 

在继续编程或者编程时间内，一个自由

使用的输出口会在循环中被激活。 

 
其激活选项在 CONFIGURATION / AUTOMATISM / OUTPUT CONFIG / VALVE C.菜单中可

用（仅当在一个测试程序中激活“Valves Codes”功能时，此菜单才会出现）。 

 
1.1. 流程 

       激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 
 

 
 
 
 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 
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  显示每个输出（外部和内部）的验证菜单。 

 

 选择"Yes"激活一个或两个输出代码。 

001/(70%6/8#.8' %1&' 
 

 

如果输出被选成 "PROGRAMMED" ，则必须设置激 活时
间。 
 

DELAY EXT : 测试循环开始后输出激活的延

迟。 
 

TIME EXT  ：输出激活时间。 
 
 
 
 
 

配置 "Valve Code" 输出模式 :进到 

"CONFIGURATION/AUTOMATISM/ 
OUTPUTS CONFIG./ VALVE C. 

 
 
 
 
 

 循环（CYCLING）: 测试循环中输出为激活状态。 
 

 持续（CONTINUOUS）: 输出保持激活状态。 
 

 程序（PROGRAMMED）: 输出在编程时间内为激活状态。 
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2. 24V 辅助输出  
 

在仪器主板上有四个可编程电气输出（24V DC / 100mA 最大/输出）。 
 

与阀代码输出不同，保留用于气动功能

的辅助输出由功能名称标识：冲压，自

动连接器等 
 

S它们与功能无关，但可供操作者使用。 
 

s 它们被标记为 Aux N（N =位置编号）。 
 

要调整的相关参数：辅助 1，辅助 2，

辅助 3，辅助 4。 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. 步骤 

  激活此功能或检查是否已激活。 

  请按下  键，光标滑到右手边。 

 
 
 
 
 

请使用  键，选择 

    "Yes" 并且按下  键以确认。 

 
 

 
 

 
     显示每个输出（外部和内部）的验证菜单。 

 

  通过 "Yes" 激活一个或两个辅助输出。 

001/(70%6/248 176276 
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%10(+/#761//%. 8#00 
 
 

    若要配置 "辅助" 输出模式进入   

CONFIGURATION/AUTOMATISM/ 
OUTPUTS CONFIG./ I/O. 

 
 
 
 
 
 
 

 循环（CYCLING）: 测试循环中输出为激活状态。 
 

 持续（CONTINUOUS）: 输出保持激活状态。 
 

 程序（PROGRAMMED）: 输出在编程时间内为激活状态。 
 

注意:  一些辅助输出不能用于其他功能，例如：自动连接器，冲压等。
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循环结束 
 

此功能可根据仪器的配置而选择不同的循环结束（连接到 PLC ...）。 

 

1.与不同循环结束相关的继电器序列 

为了让 ATEQ 与它的使用环境相结合（如 PLC，PC...），以下的时序图提供了电输出的顺序

（J3 连接器的继电器板上）和气动输出（自动连接器）的细节，这取决于在前面板上，或通过

J3  连接器输入的命令（START，RESET）。 

 

说明 

A 耦合时间 A 

B 耦合时间 B 

P - F 预充气时间 

P - D 预排气时间 

F 充气时间 

S 稳定时间 
 
 

# 

在编程的测试时间之间出现未指定的时间 

并按下            键。 

                                                  键。 
T 测试时间 

D 排气时间 
 
 

START 

 

按下前面   键或者短接继电器连接器上的 2-3 端口。 

 
 

RESET 

 

按下前面 键或者短接继电器连接器上的 1-2 端口。 

 

Automatic 
Connector 

有效（高电平）：气动输出有效（空气输出）。 
 

无效（低电平）：气动输出无效（空气输出）。 

PASS or 
FAIL 

 

继电器连接器上的合格或者不合格信号 

EoC 继电器连接器上的循环结束信号 
 

t mini 
继电器板上的连接器接受输入 50 ms 的最短时间。 

 
 

实际时间不是那些显示的，而是那些打印出来的。 
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1.1. "自动复位" 循环结束 

如果部件正常，通过的部件继电器信号将在测试结束后立即激活，并保持，直到下一个循环开始。 

在排气时间之后，循环结束继电器信号被激活 。 

如果部件不合格，则一旦测试完成，就会激活失败部件继电器。仪器自动排气并发送循环结束信

号。 然后可以开始新的循环。 

 
A P-F P-D F S T D 

 
 
 
 

PRESSURE 
 
 
 

t 
 
 

START 
t mini 

 
 
 

Reset 
 
 
 

Program 
Number 

 
 
 
 
 
 
 
t mini 

 
t 

t mini 
 
 

t 
 
 

 
t 

 
 

Automatic 
Connector A 

 

 
 

Automatic 
connector B 

 

 
Pass part or 

Fail part 
 
 
 

End of cycle 

Active 

Inactive 

Active 

Inactive 

 
 
 
 
 
B time 

 
B time 

 
t 

 
 
 

t 

t 

 
t 

 

有效程序是在启动之前选择的那个程序。 即使连接器上的程序输入不再为激活状态，它仍然有

效。 该选项只能在内部循环期间进行修改。 

若要返回程序 1，当没有循环在进行时，按任意程序选择输入。 
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1.2. 使用复位键结束循环（自动复位循环结束） 
 
 

A P-F P-D F D 
 
 
 
 

PRESSURE 
 
 
 

t 
 
 

START 

Reset 

Program 
number 

t mini 
 

 
 
 
 
 
 
 
t mini 

 

 
 

t 
t mini 
 
 

t 
 
 

 
t 

 
 

Automatic 
connector A 

 

 
 

Automatic 
connector B 

 

 
Pass part or 

fail part 

Active 

Inactive 

Active 

Inactive 

 
 
 
 
 
B time 

 
B time 

 
t 

 

t 

t 

 
End of cycle 

 

t 
 

有效程序是在启动之前选择的那个程序。即使连接器上的程序输入不再为激活状态，它仍然有效。 

该选项只能在内部循环期间进行修改。 
 

若要返回程序 1，当没有循环在进行时，按任意程序选择输入。 
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1.3. "复位+排气"循环结束 (自动排气) 
 

如果部件合格，合格的部件继电器信号将在测试结束后立即激活，并保持直到下一个循环开始。  
 

排气结束之后，循环结束继电器信号被激活。 
 

如果部件不合格，不合格的部件继电器信号将在测试结束后立即激活，并保持直到循环结束信

号激活。然后仪器排气。这个循环可以通过按            重置。 
 
 

A P-F P-D F S T D 
 
 
 
 

PRESSURE 
 
 
 

t 
 
 

START 
t mini 

 
 
 

Reset 
 
 
 

Program 
number 

 
 
 
 
 
 
 
t mini 

 
t 

t mini 
 
 

t 
 
 

 
t 

 
 

automatic 
connector A 

 

 
 

Automatic 
Connector B 

 

 
Fail part 

Active 

Inactive 

Active 

Inactive 

 
 
 
 
 
B time 

 
B time 
 

 
t 

 
 
 

t 

 

t 

 
End of cycle 

 

t 
 

有效程序是在启动之前选择的那个程序。 即使连接器上的程序输入不再为激活状态，它仍然

有效。 该选项只能在内部循环期间进行修改。 

若要返回程序 1，当没有循环在进行时，按任意程序选择输入。 
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1.4. "充气" 循环结束 

如果该部件合格，通过部件继电器在测试时间结束时激活，并保持到下一个循环开始。 

在排气时间结束时，循环结束继电器信号被激活（如果已经设置了耦合时间的值，会在耦合时间 B

结束时激活）。 

如果该部件未通过测试，一旦测试时间结束不合格部件继电器信号给出并且保持激活状态。 

仪器等待操作员或 PLC 复位以启动排气时间并发送循环结束信号。 

 
A P-F P-D F S T # D 

 
 
 
 

PRESSURE 
 
 
 

t 
 
 

START 

Reset 

program 
number 

t mini 
 

 
 
 
 
 
 
 
t mini 

 

 
 

t 
t mini 
 
 

t 
 
 

 
t 

 
 

automatic 
Connector A 

 
 

automatic 
Connector B 

 
 

Fail part 

Active 
 
Inactive 

Active 

Inactive 

 
 
 
 
 
B time 

 
B time 

 
t 

 
 
 

t 

 

t 

 
End of cycle 

 

t 
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1.5. "双复位 + 排气" 循环结束 (自动排气) 
 

如果部件合格，通过部件继电器信号在测试时间结束之后被激活，并保持一直到下个循环开始。

在排气时间之后，循环结束继电器信号被激活（若设置了耦合时间 B，会在它之后激活）。 

如果部件未通过，测试时间一结束排气阶段就开始了并且不合格部件继电器信号被激活。 

 

第一次按下复位           键或者激活复位输入信号来取消结果继电器信号。 

 

保持按下复位             键 1 秒钟之后或者再次激活复位输入信号会得到循环结束信号。 

 
A P-F P-D F S T D 

 
 
 
 

PRESSURE 
 
 
 

t 
 
 

START 
t mini 

RESET 

Program 
n° 

 
 
 
 
 
 
 
t mini 

 

t 
t mini 
 
 

t 
 
 

 
t 

 
 

Auto 
connector A 

 

 
 

Auto 
connector B 

 

 
FAIL part 

Active 

Inactive 

Active 

Inactive 

 
 
 
 
 
Time B 

 
Time B 

 
t 

 
 
 

t 

 
t 

 
End of Cycle 

 

t 
 

有效程序是在启动之前选择的那个程序。 即使连接器上的程序输入不再为激活状态，它仍然有效。 

该选项只能在内部循环期间进行修改。 
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    2#4#/ / 2T001/(70%6+10    
ŹEND OF CYCLE :  No 

More functions… 

 

  
 2#4#/ / 2T001/(70%6+10  

Ź END OF CYCLE :  Yes Ż 
More functions… 

 

  
 01/(70%6/'0& 1( %;%.  

Ź AUTO RESET : No 
DUMP + RESET : No 
FILL TIME : No 
DERIVE : No 

 

  

 

2. 流程 

激活该功能或检查是否已激活 

 按下  键，光标滑倒右手边。 

 
 
 
 
 
 
 

 

请使用上下 键，来选择 

 

"Yes" 并且按下 键以确认。 
 
 
 
 
 

 
然后选择需要的循环结束模式 

(按下 "Yes" 以确认)。 
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迷你阀 

Sheet #611u – Mini Valve 

 

此功能专门应用在小型部件上（体积小于 10 毫升）并拥有 0.01 秒的基准时间而不是 0.1 秒。 
 

带迷你阀 ATEQ 的程序与标准的 ATEQ 程序有着明显的区别。 

 

参数设置为：A-Z 压差（压差自动归零）。只要获得值是稳定的，且可重复的，这个时间可以减

少。 
 

1. 流程 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 
 

 
 

若需要，调整压差自动归零值，默认值是验证

过很稳定的（500 毫秒）。 

T001/(70%6//+0+Ä8#.8  
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 2#4#/ / 2T001/(70%6+10  
ŹREW ORK LIMIT :  No 

More functions… 

 

  

 

复工界限 
 

该选项有两个的允收值：普通的允收值（不合格也无法修复）和可返工允收值（部件虽然测试未不

合格但是可能通过重新加工成为合格的）。当部件可以通过浸渍处理时，此选项在铸造工艺中经常

使用。 

 

REFERENCE  0  TEST FAIL LEVEL 
FAIL LEVEL  PARTS  PARTS  PARTS 

      
     PASS  RE-WORKABLE  FAIL 

 

REFERENCE FAIL   TEST FAIL 

REWORK LEVEL  REWORK LEVEL 

Example  0  10  20 

      
      

0 TO 10 OF THE PARTS ARE GOOD 

10 TO 20 OF THE PARTS ARE RE-WORKABLE 

ABOVE 20 THE PARTS ARE NOT RE-WORKABLE 

要设置相应的参数是：测试件返工和参考件返工。 

对于可返工的部件，用多头配置中央单元上或头本身，合格（OK）和故障（NOK）两个输出同时

被激活。 

 

当可恢复参考允收值为零，该方案采用了可恢复测试允收值对称符号的相反值（例如：

如果可恢复测试允收值为 10 Pa，然后与可恢复参考允收值设为 0，则程序假定采参考

允收值为-10 Pa）。 

1. 步骤 

 
激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

 
 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 
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调整测试端和参考端的返工值。 
 

 
 

提醒: 如果参考值被设置为 0，仪器假定测

试值以相反的符号有相同的值。 

 

 
 
 
 
 

当部件为 "Reworkable"，仪器显示如下。  
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密封零件 
 

1. 简介 

密封零件模式是为密封部件设计的的泄漏测量方式。方案是密封部件在密封腔体内，往腔体内充

气，并测量腔体内的压降。 

原理: 

 

 
 

外部容积连接到仪器阀体的加压口。 
 

填充容积: 
 

外部容积 (V1) 被充气到压力 P1。 
 

转换: 
 

先前填充内部体积（P1.V1）连通到腔体容积（V2）并获得 P2.V2。通过监测压力变化，仪器能

够检测大泄漏。如果发生大泄漏，最终的压力会比密封部件低。鉴于为 P1 / P2 比的百分数的上下

限（最小值和最大值）被用于检测大泄漏。 

 

基于公式: P1.V1 = P2.V2 
 

Pressure 

P1 
 

P2 

如果部件正在泄漏，最终体积将是更大的，

所以最终压力会降低。 

 

 
LARGE LEAK 

 
 
 

Internal fill 
volume V1 for 

the ATEQ 
instrument 

 

Transfer Time 
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测试模式： 
 

ATEQ 专为密封零件设计的测试可以进行以下两种: 
 

1.  大漏测试， 
 

2.  大漏测试做完之后接着会在稍小的压力下进行一次更精确的泄漏测试。 
 

这两种模式可以在仪器前面板选中或者取消: 
 

 大漏模式 :  只测大漏。 
 

 标准模式:  先 测大漏，再测小泄漏。 
 

标准模式进行第一个循环检测大漏，然后第二个循环在标称压力下测试小漏。 
 

LARGE LEAK MODE STANDARD MODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fill Trans Dump Fill Trans Fill Stab Test  Dump 

 

执行循环和设置： 
 

为了让仪器能够检测大漏，两个学习循环必须执行，一是学习合格件另一个是学习不合格件。 
 

学习循环: 
 
 
 

"合格件" 学习循环: 此循环是在测试前强制

进行的。 
 
此 P1 和 P2 学习循环自动计算和识别合格件

的值，包括 P2 的上限值和下限值（+/- 5％

可编辑）。 

 
 
Pressure 
 

P1 
 
 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressure 

P1 

 
 
 
 
 
 

Max. limit (+5 %) 

Min. limit (-5%) 

 
 
 
Fill  Trans  Time 

 

"不良件"学习循环 : 这个循环不是强制性

的。它以废品和良品的平均值来计算实际废

品的下限值。 

 
Good part 

 
Recalculated 

limit(PB + PM)/2 
 
Bad part 

 
Fill  Transfer  Time 
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仪器允许输入压力的变化。这就是为什么每个测试循环压力的上下限会发生变化。 

 

 
 

在学习循环结束后（填充体积，转移，排气）部件通过和循环结束输出信号被激活。如果体积大

于上限值（大泄漏），该部件不合格，循环结束输出信号被激活。如果体积小于下限（夹具问

题），报警和循环结束输出信号被激活。 

 

良品和大漏产品的学习循环可以在主菜单下的特殊循环下找到。 
 

 
 

在学习循环未执行之前，密封零件检测模式普通测试不可进行。 
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2. 3 种密封零件检测法 

 

因为设备的硬件配置不同，所以下面有几种密封零件检测模式的类型（必须在设备菜单上选

择）。 

 

2.1. 密封零件 1 

 

标准的密封零件检测法产品在加压。请参考上面的介绍。 

 步骤: 
 

1) 隔绝测试口. 

2) 容积填充。 

3) 容积压力转换到被测件上。 

 
 

 
FILL 

 
V3  F5 valve  V2 

 
 
 
 
TEST 

 
V1 V2 

 

 
DUMP  

REF 
 
 

Pressurization  
Volume 

 

 
 

2.2. 密封零件 2 
 

快速反转密封零件检测法。 

步骤: 
 

1) 往被测件充气。 
 

2) 转换被测件的压力到内部容积。 

 
 
 
 
 
FILL 

 

 
V3  F5 valve  V2 

 

 
 
 
 
 
TEST 

 
 

V1 V2 
 

 
DUMP  

REF 
 
 
 

AUX1 V4 
Pressurization 

 
 
 

Volume 
 

 
ATM 
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2.3. 密封零件 3 
 

高精度快速反转密封零件检测法。 

步骤: 
 

1) 往被测件，仪器容积里充气。 

2) 隔绝被测件。 

3) 将仪器容积和截止阀内部的气体排掉。 

4) 停止排气 (仪器容积)。 

5) 将被测件的压力转换到仪器容积中。 
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3. 配置 

 
 

 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

 
 

2#4#/ / 2T001/(70%6+10  

 
 

 
选择所需模式: 标准（STANDARD） 

或者大漏（LARGE LEAK）。 
 
 
 
 
 
 

 

选中之后参数项中会增加两个项目：填充体积

时间（Fill volume time） 和转换时间（Transfer 

time）（不能低于 0.5s）。 
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OK 

 

4. 密封零件特殊循环学习 
 

进行密封零件模式测试之前，以良品和废品的学习循环来让仪器计算出相关的参数。 

在学习循环执行之前，设备不进行测试循环. 

 

 密封合格件学习  :  该学习循环计算并识别良品的值以及上限和下限制（+/- 5％可修改）。 
该循环对于密封零件模式是强制的。 

 

  密封不良件学习 : 它以废品和良品的平均值来计算实际废品的压力参数，该循环不是强制
性的。 

 

从主菜单进入到特殊循环菜单。 
 52' %;%.' 

 

 
 

特殊循环菜单中，选择密封合格

件学习（Sd PASS Prt Learn）。 

 

 
 
 

提醒: 执行此操作时必须用良品学习。 
 

仪器显示确认进入学习循环。确保接上的是合 

格件然后进行特殊循环按下开始  键。 

 
 

 
 

 
 

学习循环将执行以下步骤： 
 

VOLUME FILL/VOLUME TRANSFERT/ 

TEST。 

 
 
 
 
 
 
 
 

最后学习的结果必须为合格 (OK). 

100.0 

mbar 

000 
 

Pa 

050 

Pa 

   Pr  01  0.0  s   



Sheet #613u – Sealed components 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 8 

 

 

100.0 

 

最终设置的密封零件的相关参数都可以在功能

菜单里面查看、修改。 

 
 
 

对不良件执行相同的学习循环（该循环是可选

的），需在腔体内放置不良品。 

 
 

 
 
 

若没有进行学习循环，会出现报警信息 

请执行学习循环(Do Learning  Cycle)。 

mbar  ALARM 

Do Learning Cycle 
SEALED PART 

 
Pr 01  READY 
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N 测试 
 

1. 介绍 

N 测试功能: 结果接近允收值时做重复测试。 

它包括有条件地重复测试时间以优化循环时间（对具有大泄漏的部件或者良好部件进行快速判

定）。 

不良品会得到更长的测试时间（不良但是接近允收值）。 

仪器最多会以 3 倍于原来测试的时间来重复测试。 

 

 
 
 
 
 
 

Step 1: 
 
 
 
 
 
 
Step 2: 

 

 
 
 
 

Step 3 (标准步骤) : 

循环进程: 

 0 < 测试值 < 允收= 良品 (标准循环)。 

允收 < 测试值 < 公差 A = 再次测试 

测试值 > 公差 A = 不良品。 

0 < 测试值 < 允收 = 不良品 (标准循环)。  

允收 < 测试值 < 公差 B = 再次测试 

测试值 > 公差 B = 不良品。 

0 < 测试值 < 允收 =良品 (标准循环). 

测试值 > 允收 = 不良品。 

 

 
 

该功能仅可在以下功能下启用：ATR; 操作员测试; 爆裂试验; 温度校正; 阻塞试验。在 CAL 学习循

环进行 CAL 期间，该功能未激活。 
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2. 步骤 

 
 

 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

 

 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

2#4#/ / 2T001/(70%6+10  
 

 

 
        A 值和 B 值调整为允收值的

百分比。

2#4#/ / 
2T001/(70
%6+10…
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Sheet #615u – Reference Volume 
 

参考容积 
 
 

1. 介绍 

 

当参考端体积与测试端体积不同时，可以为参考端的体积设置精确值，以避免结果显示负值同时

获得正确的测量值。 

此功能仅与流量单位一起使用: cm3/min, cm3/s, cm3/h, mm3/s, ml/s, ml/min 或 ml/h。 

 

2.参数 

 
确保允收单位为流量单位 (见上方)。 

 

激活该功能或检查是否已激活。 
 

 

按下  键，光标滑到右手边。 
 

 

使用上下 键，选择 
 
 
 

"Yes" 并按下         键确认。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

调整参考端容积值。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

此参数也可以在程序中选项"Ref. 

VOL."中修改。 
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Sheet #617u – Stamping  function 
 

标记功能 

1. 介绍 

此选项用于激活标记零件的气动输出（例如使用气缸）。 

可以设置相应打标的条件和持续时间。 

该功能可通过外部输出和气动输出实现（使用自动连接器上的气动输出之一），且此功能要求两

项电输出：  

 一个内部用于气动输出布线， 

 一个外部用于‘定制’布线。 

在测试时间结束时，输出激活，以达到设置的保持时间。 

2. 过程 

激活该功能或检查是否已激活。 
 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 

 
 
 
 

使用上下 键，选择 

 

"Yes" 并按下  键以确认。 

 

调节冲压参数。 

DURATION = 保持时间。 
 

冲压条件： 
 

ALL RESULTS = 所有结果， 
 

PASS = 合格件， 
 

TEST FAIL = 测试件不合格， 
 

REF FAIL = 标准件不合格，  
 

ALARM = 报警， 
 

P OUT OF LIMITS = 压力错误。 
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Sheet #618u – Temperature  correction 1 
 

温度校正 1 
 
 
 

1. 介绍 
 

当零件内的温度变化对测试结果有重大影响时，使用此功能。当零件中存在微量的水时，在零件

清洗后此功能不起作用；或者如果夹具在校正测量期间导致测试气路中的体积变化，此功能同样

不可用。 温度校正 1（TEMPERATURE CORRECTION 1） 功能能够通过测量由部件的温度变化引起的

压力变化来补偿部件的泄漏值。 

需要设置两个参数: 

 执行此压力研究学习的测试时间。 

 要带入计算的变量的百分比。 

 OFFSET: 保持默认值 0。此处应用起来有困难，某些特殊应用中会用到。 

示例: 在 2 秒测试时间内，若发生 15Pa 的压力变化，用 60％的百分比来补偿，将对测试结果

（15×60％= 9）补偿 9Pa 的压力。 

2. 配置 
 

激活该功能或检查是否已激活。 
 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 

 

 

使用上下 键，选择 

 

"Yes" 并按下  键以确认。 

 
 
 
 
 

然后调整参数。 

 
/
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峰值保持 

Sheet #620u – Peak hold 

 
 

1. 原理 

峰值保持（Peak Hold）模式用于动态测量零件。该仪器测量的泄漏，其可能在测试过程中瞬间改

变。该仪器将存储的最大压力降（ΔP/Δt），然后在试验结束时显示它。 

这个功能在测试循环中的被测件有变化时比较重要。系统持续检测被测件泄漏量的变化并且以Δ

P/Δt 为单位。在测试循环结束时，仪器记录在测试过程中的最大瞬间泄漏（最大泄漏），并显

示结果。 

LEAK ǻP/ǻt 
 

MAXIMAL 

VALUE 

MEASURED 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

TIME 
 

 

峰值测量模式只适用于‘ΔP/Δt’，且不可以使用 ATR 模式。 

 

2.配置 

 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

2#4#/ / 2T001/(70%6+10
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正负号 

Sheet #621u – Sign 

 
 

1.介绍 

正负号（SIGN）功能可以取反测量结果的符号（正或负）。此功能可应用在真空或间接测试的情

况下，因为它可以使显示的泄漏结果为正值。 
 

2. 参数 

激活此功能或检查是否已激活。 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 
 
 
 
 

利用上下 键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认

当 Sign 功能生效时，会改变测量值的符号。 

示例：如果结果为-004 Pa，显示将为 004 Pa，

反之亦然。 
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过滤 

Sheet #622u – Filter 

 
 

1. 原理 

此功能可减慢采样的速度，通过平均设定的测量时间内的测试值；这使显示的测试值在其快速变

化时更具有可读性。 

若当前单位是与时间有关的单位，此功能可用。 

 

2. 配置 

激活此功能或检查是否已激活。 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 
 
 
 
 

利用上下 键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。

调整过滤时间参数。 

 

FILTER 时间：平均测量结果的最大持

续时间。 



Sheet # 623u –Special Cycles 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 1/2 

 

 

 

特殊循环 
 
 

1. 介绍 

若要运行某些功能需要执行一个（或几个）特殊循环，有关此特殊循环的更多信息，请参见功能

表。 
 

可用性将根据扩展菜单中检查的内容或根据仪器中内置的可选功能而有所不同。 
 

特殊循环使用激活程序的参数执行。 
 

2. 执行特殊循环 

从主菜单进入到特殊循环菜单。 

 

在特殊循环菜单里，选择所需要执行的特殊循

环，然后按下 键以确认。 

 
 

 

屏幕显示确认特殊循环选项。按下 "START 

CYCLE"  键，开始特殊循环。 

 

若需停止，请按下    键。某些特殊循环会

自动停止。 

关于其他特殊循环，请参见相应的功能表。 

 
 
 
 
 
 

屏幕显示的为目前所选的程序。 
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3. 特殊循环列表 

 

Special cycle 
 

Function 

 

 none: 
 

未选择特殊循环。 
 

 Regulator 1 adjust: 
 

调节调压阀 1。 
 

 Regulator 2 adjust: 
 

调节调压阀 2。 
 

 Infinite fill: 
 

对测试部件加压无限长的时间。 

 
 Piezo auto zero: 

 

执行压力传感器的归零和电子比例阀的再线性化。 

 
 Sealed  component learning, 

pass part: 

 

在密封零件测试的情况下，学习良好零件的压力参数。 这

个学习循环是强制性的。 

 

 Sealed component  learning, 
fail part: 

 

在密封零件测试的情况下，循环学习不合格零件的压力参

数。 

 
 Calibration check by volume: 

 

循环由操作者手动开始，以良件的体积进行校准检查。 

 
 CAL learning: 

 

在已校准过的 Pascal 或 Pa/s 单位模式下对已知标准泄漏

校准。 

 
 

 CAL check: 

 

在由百分比限制确定的公差范围内，在已校准的帕斯卡模

式（见上一功能）中进行自动诊断循环。 

 
 Check and CAL: 

 

循环与上一个循环相同，如果结果超出阈值，则设备重新

进行学习循环。 

 
 

 ATR learning cycle: 

 

如果 ATR 参数未知，请循环输入。 这应该在仪器的每次启

动之后或者在长时间没有测试循环之后执行。 

 
 Volume compute: 

 

计算测试气路的容积。 仅限流量单位。 
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Sheet #624u – Flow level function 
 

流量水平功能 
 

流量水平（flow level）功能可以在参数中添加最小失效参数。 

如果测量结果低于此最小级别，则判断部件失效。 

 
LEAK 

Max 
Fail 

 
 
 

 
Pass 
parts 

 Min 

Fail 

1. 配置 

激活此功能或检查是否已激活。 

按下  键, 光标滑到右手边。 

利用上下 键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

返回测试程序参数。然后显示最小失效(Min 

Fail)参数 。 

 
 

当流量水平功能激活之后， 

参考件失效(Reference Fail) 参数出现。 



Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 1/1 

 

 

 

 

非负值 

Sheet #625u – No Negative 

 

1. 原理 

非负功能，当结果为负时，测量显示变为零。 

当负值测量结果不应显示给用户或发送到 PLC 时，此功能可用。 

2. 配置 
 

激活此功能或检查是否已激活。 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 
 
 
 

利用上下 键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

 

“非负数”功能生效时，结果为负数，显示值为 0。 

示例：如果测量结果为-014Pa，则显

示结果将为 000Pa。 
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  Sheet #626U – Absolute 

  绝对值   

绝对值功能可以显示结果的绝对值。当测量的结果不应为负或发送到 PLC 不可以为负时，此功能

有用。 

1. 参数 

激活此功能或检查是否已激活。 

按下  键, 光标滑到右手边。 

 
 
 
 

利用上下 键，选择"Yes" 

并按下  键以确认。 

“绝对值”功能在生效时，将显示结果的绝对值。 

示例：如果测量结果为-014Pa，则显示结果将

为 014Pa。
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显示模式 

Sheet #627u – Display Mode

显示模式（DISPLAY MODE）功能允许调整仪器显示的十进制数。仅适用于流量单位。 

1. 参数 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

请使用  键，选择"Yes" 

并且按下  键以确认。 

选择所需的格式。 

 STANDARD 
 

 XXXX 
 

 XXX.X 
 

 XX.XX 
 

 X.XXX 
 

 

 在“标准”模式下，仪器显示最优化格式

的结果。
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排气关闭 

Sheet # 630u – Dump Off 

当选中排气关闭（Dump Off）功能时，会取消程序中的排气步骤，测量循环会正常运行但不会把

测试端和参考端的压力排掉。 

 

由于没有排气，测试端参考端气路包括连接在仪器上的产品会保持在压力之下。 

1. 配置

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

 

然后选择跟程序相关排气关闭的功能 

按下  键，光标滑到右手边。使用上下  

 键，选择程序号，并按下 

 键以确认。 
 

注意:在最后一个程序做完后，显示“All”选项，

这是为了验证所有程序的排气关闭功能。 

 

在程序功能选项中选择"Yes"打开功能 。

功能激活以后排气不会显示在程序测试的参数

设置中。 

 

注意: 如果此功能被取消或删除，程序中的排气参数将变为值 0（零）。需要重新设置排气参数。 
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服务特殊循环 
 

1. 可用的服务特殊循环 

这些特殊循环使操作者能够调节压力、维修阀和压力传感器。 

 
 

Special cycle 
 

Function 

 

 
 Calibration of pressure sensor 

1 on regulator 1: 

 

该循环使得能够调节调压阀 1 上的压力来校准压力传感器

1。压力表可以连接到前面板快插口，测试或参考端口。

仪器上的显示可与压力表进行比较。 

 

 
 Calibration of pressure sensor 

1 on regulator 2: 

 

该循环使得能够调节调压阀 2 上的压力来校准压力传感器

1。压力表可以连接到前面板快插口，测试或参考端口。

仪器上的显示可与压力表进行比较。 

 
 Calibration pressure sensor 2: 

 

若仪器中安装了压力传感器 2，择与前面的特殊循环相

同。 

 
 

 Differential sensor calibration: 

 

该循环能够进行压差传感器的校准。 但必须确保测试压力

为 0。 

 
 Valve Auto-test: 

 

该特殊循环使得能够检查阀的状态和检测泄漏缺陷（如果

存在）。 

 

在特殊循环菜单里选择所要执行的特殊循环，然后按下           按钮。若要停止，按下  按

钮。在某些循环中，程序自动停止。 
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1.1. 激活 

 

从 "SERVICE"菜单，选择 "SPECIAL 

CYCLES" 菜单。 

 

利用上下  键,，光标调整到

"SPECIAL CYCLES" 选择 

"Yes" 和功能并 
 

 

按下              键以确认。

 

这是为了让服务特殊循环选项出现特殊循环

菜单中。 

返回主菜单，然后进入特殊循环菜单。  

 

然后服务特殊循环出现在此菜单中。 

选择所需的服务特殊循环菜单并按下开始             

键。 

 



Sheet #631u – Service special cycles 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 3 

 

 

 

1.2. 开启服务特殊循环 

服务特殊循环可以运行预定义的循环以诊断仪器的不同系统（压力传感器和阀）。 

1.2.1. 传感器校准 

这些特殊循环能够检查压力传感器和压差传感器，因此它们能够将显示的测量值与连接到仪器的

测试端的标准泄漏漏孔比较。 

1.2.1. 1) 压力传感器 

此过程对于以下特殊循环是相同的: P1 REG1 CHECK, P1 REG2 CHECK 和 P2 SENSOR 

CHECK. 
 

按下开始       按钮开始特殊循环。 

 

 

 

 

设备执行无限充气并显示当前压力。 

这样可以对传感器进行校准。 

按下复位      按钮停止特殊循环。
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1.2.1. 2) 压差传感器 

该循环能够进行压差传感器的校准，但必须确保测试压力为 0。 
 

 
 

按下开始           执行特殊循环。 

设备执行排气，检查压力是否为 0，然后执行

测试并显示测量的压力。可以开始验证传感

器。 

按下复位  键来停止特殊循环。
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1.2.2. 阀自动测试 

阀自动测试循环只能在测试和参考端堵帽堵上的时候进行。 

测试参数根据已激活的程序（测试压力）和仪器的特性自动配置

设备返回到“循环”菜单，并显示特殊循环选

项。 

用堵帽将测试端和参考端堵住。 

按下开始来进行特殊循环。 

 

执行三个完整的循环：充气、稳定、测试、排

气。 

在 Auto-test 过程中，设备显示的是测试压力。 

 

 

循环会自动停止，如果阀体工作正常，仪器

会显示："TEST = PASS". 

如果阀有泄漏或者发生错误，仪器会显

示以下信息： 
 

LEAK FAULT 

TEST = FAIL 
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日期 / 时间 
 

此功用来调整仪器的日期和时间。 

1. 步骤 

 
 

进入配置菜单, 选择自动化（AUTOMATISM）菜

单并按下             键。 

Sheet #635u – Date / Time 

 
 
 

    利用上下  键，选择日期和时

间(Date & Time)并按下  键以确认。 
 
 

  然后用  键, 选择时间和参

数按下                  键以确认 

 

 

 

#+0 

/%10(+/#761/#6+5  
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Sheet #638u – Storage (save on) 
 

储存 
 

这个菜单定义了结果文件存储目标：内部存储器或 USB 密钥。 

1. 步骤 

进入结果菜单 
 

 
 
 

并按下             键确认。 
 

 
 

请使用上下  键，选择 

"SAVE ON" 并按下  键进入。 

 

The SAVE ON menu: 可以选择结果文件

存储目标。 

NONE: 不保存结果。 

内部（INTERNAL）: 将所有结果文件保存

到内部储存器里。 

USB: 将所有结果文件保存到 USB 内部储存。 

USB 密钥需连接到仪器上 (USB 接口)。 

 
 

在 "USB" 模式下, 若仪器上没有接 USB 设备，

所有的结果都会丢失。 
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蜂鸣器 

此菜单用于管理蜂鸣器何时响起。 

1. 步骤 

激活此功能或检查是否已激活。 

请按下  键，光标滑到右手边。 

 

 

请使用  键，选择 

"Yes" 并且按下  键以确认。 

Sheet #639u – Buzzer

 

然后使用  键选择蜂鸣器

工作的模式 : 
 

PB = OK : 每次检测到良品蜂鸣器被触

发。 
 

FAIL = Fail part，每次检测到不良品蜂鸣器

被触发。 
 

ALA = Alarm : 若测试中发生报警，蜂鸣

器被触发以提醒用户。 
 

FDC = Fin de cycle : 每次测试循环结束，蜂

鸣器被触发。 
 

选择 "Yes" 并按下                    键确认。 

 

 

 

注意: 可以选中数个选项。 
 

若不希望蜂鸣器发出声音，取消选中所有的选项。
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语言 

Sheet #642u – Language 

 

该功能可以设置仪器显示的语言。有几种语言可供选择。两种语言可在仪器的内部存储器中存储，

一个英语默认 – 另一种语言是可选的。 

1. 步骤 

 
 
 
 

从配置菜单，选择语言菜单并按下  键

进入。 

 

然后使用  键，选择所需的

语言并按下 键确认。 

 
 
 
 
 

然后菜单就会以所选择的语言显示。 

/#+0 /%10(+)74#6+10 
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电子比例阀 

当一个或两个电子比例阀安装到仪器内部之后电子比例阀(ELECTRONIC REGUL.)就会显示。 

此功能可以选择是否选用电子比例阀。 

1. 步骤 

 
 
 
 
从配置菜单，选择气动（PNEUMATIC） 菜单并

按下  键进入。 

 

下一步使用  键，选择

"ELEC. REG."并按下 键确认。 

然后使用  键，选择所需使用

的比例阀或者不使用（none）并按下 

 键确认。 
 

注意: 如果第二个电子比例阀安装在仪器中，会

显示在此菜单中。 

/#+0 /%10(+)74#6+10  

 
 
 
 
 
 

然后按下              键确认。 

/#+0 /%10(+/20'7/#6+  
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调压阀控制 

当仪器内部装有电子比例阀时，调压阀控制（REGULATOR CONTROL） 功能就会出现。 

若没有提供压缩空气，仪器会显示 调压阀错误(REGULATOR ERROR) 。 

当仪器被配置成外部（EXTERNAL），会等待复位       键被按下来恢复操作。 

当仪器被配置成自动（AUTO）,它会不断地尝试恢复操作。以这种方式，若没有压缩空气，由于比

例阀的长期动作可能引起升温和过早磨损。 

 

除非在特殊情况下，ATEQ 强烈建议将仪器配置成外部模式。 
 

 

1. 步骤 

 
 

从配置菜单，选择气动（PNEUMATIC）菜单并

按下  键进入。 

 

下一步使用  键，选择 "ELEC.  

REG. "并按下 键确认。 
 

. 
 
 
 
 

然后使用  键，选择所需的

"AUTO" or "Ext."并按下 键确认。  
 

 

(+/20'7//4')7.. %64.  
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AUTO: 仪器总是会尝试去恢复比例阀的线性。 

External: 仪 器 会 等待重置信号进行恢复。 
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稳定调压阀  
 

当电子比例阀与小体积的被测件一起使用且要求快速完成循环。在这种情况下，需要将此功能激

活。仪器将气压值调节至充气值，这个动作在整个测试循环中持续，包括两个测试之间的间隔时

间。 

 

1. 步骤 

 
 
 
 

从配置菜单，选择气动（PNEUMATIC）菜单并

按下  键进入。 

 
 

下一步使用  键，选择 "PERM 

REG."并按下 键确认。 

 
 

然后使用  键，选择 "YES" 并

按下 键确认。

/#+0 

/%10(+)74#6+10  
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压力传感器自动归零 

此功能是让压力传感器归零并且校准电子比例阀参数。此动作必须定期执行。 

这个功能可以设定一个频率或两次压力传感器自动归零之间的测量循环。压电自动归零功能让仪

器的压力传感器的零点归零到大气压力。 

 Number of minutes: 设置两次归零之间的频率，时长可以从 1 到 999 分钟，若设为 0，则

不会发生自动归零。 

 Number of cycles: 两次自动归零之间的循环次数。 

 

这两种选项都可以设置，在这种情况下，若第一计数器到期将启动自动归零，那么两

者的计数器将被复位。 

1. 步骤 

 
 
 
 

从配置菜单，选择气动菜单并按下  键

进入。 

 

然后使用  键，选择 "PIEZO 

AUTO AZ" 并按下 键确认。 
 

 

下一步使用  键，选择 "YES" 

并按下 键确认。 

/#+0 

/%10 

 
 
 
 

然后选择所需的计数器: 

"N. OF MINUTES" 或 "N. OF CYCLES" 并 

并输入数值。 
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最后按下              键确认。 

 



Sheet #649u – Auto zero short 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 1 

 

 

 

自动短归零 
 

每次仪器执行压力传感器（piezo）自动归零时，它还会重新线性化电子调压阀。 对于某些应用，

线性化过程可能太长。 自动短归零（AUTO ZERO SHORT）将跳过线性化过程，并且仅使压力传感

器归零。 

只有自动归零以程序中设置的时间为准。 

自动零上执行时需要 0.5 秒的时间。 

1. 步骤 

 
 
 
 
 

在配置菜单下，选择气动并且按下  键。 

 

然后使用上下  键， 选择压

力感器自动归零（ PIEZO AUTO AZ）并按下 

 键以确认。 
 

 
 

利用上下  键，选择 
 

"Yes" 并按下               键以确认。 

/# 

 
 
 
 
 

 
然后配置自动短归零时间。
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然后按下  键以确认。 
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排气水平 

Sheet #651u – Dump Level 

 

排气水平（Dump Level）功能监控被测件内部压力并提醒用户‘PART UNDER PRESSURE’。排气

时间之后，循环结束信号不会变高电平除非被测压力低于功能设置中参数。 

1. 步骤 

 

 
 

从配置菜单，选择气动菜单并且按下  
 

 

键进入。 
 
 
 

然后使用上下  键， 选择排气水

平并按下  键进入。 
 

 
 

请使用  键，选择 
 

 

"Yes" 并按下              键确认。 

/#+0 /%10(+/20'7/#6+  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

最后配置最小排气水平的压力值。 
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RS232 
 

"RS232" 功能配置 RS232 连接参数。 RS232 可以连接到打印机或计算机以进行数据收集。 

1. 步骤 

 

 
 
 
 
在配置菜单里，选择自动化（AUTOMATISM） 菜

单然后按下  键。 

 

使用  键，选择 "RS232" 菜

单并且按下  键以确认。 

 

然后使用  键来选择打印机

（PRINTER）菜单，然后按下  键。 

Supervision : 当在外部程序控制下，设备在

此模式下自动切换，例如：Winateq。 

Printer: （出厂默认）以标准 RS232 协议打

印（或发送架构）程序参数和测试结果。 当

选项激活时，RS232 在每个循环后传送测试

结果。 

Modbus: 如果安装了 Modbus 线路（选件）。 

必须设置架构参数，RS232 参数（速度，串行

端口）。 

/#+0 

/
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1.1. 打印机模式 

 显示链接打印机的配置菜单。 
 

使用上下键 ，选择所需配置

的选项并按下  键。 
 
RS 参数:  配置设备与打印机之间的传输。 

传输速度。 

停止位，位数和奇偶校验参数。这些参数必须

与接收设备相同。 

 

 

 

Print frame（打印架构）: 此功能可以

配置打印结果。 

要设置的相关参数： 

 PRESSURE (测试压力), 

 Prog. Name (程序名称), 

 Date & Time (打印的日期和时间), 

 Lines before (结果前的行数), 

 Lines after (结果后的行数), 

 Inter line (行间距), 

 Form feed (新页面). 

Sending conditions: 此功能可以选择需要

的打印的结果类型。 

要设置的相关参数： 

 ALL RESULTS (所有结果), 

 PASS (合格件的数量), 

 T. FAIL (不合格件的数量), 

 R. FAIL (参考件不良的次数), 

 ALARM (报警次数), 

 PRESS OUT (压力错误的次数), 

 REWORKABLE (可返工的部件数

量), 

 CALIBRATION.
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1.1.1. 结果架构示例 

RS232 和 USB 接口的架构是相同的。 

泄漏测试架构： 
 

合格件架构：                                                        <01>: 

<01>:30/05/2012 16:52:01 
<01>: 487.8 mbar:(OK): 029 Pa 

不良件架构：                                                       <01>: 

<01>:30/05/2012 16:53:36 
<01>: 493.9 mbar:(DT): 114 Pa 

报警架构:                                                           <02>: 

<02>:30/05/2012 16:55:24 
<02>: 486.4 mbar:(AL): >> F.S. TEST 

该架构与打印参数架构具有相同的类型，除了不同的字符串彼此跟随并且由标点符号分开，其使

得能够在 Microsoft Excel 中自动输入各个框。 
 

通过仪器的 RS232 的端口连接到计算机。 
 
标准密封零件测试架构： 

 

合格件架构：                                                        <01>:ABCDEFGHIJKL 
<01>:12/04/2013 10:06:10 
<01>: 0.997 bar:(PB): 31 Pa 

 

 

大漏密封零件测试架构： 
 

合格件架构：                                                        <01>:ABCDEFGHIJKL 
<01>:17/04/2013 15:08:24 
<01>:(OK): 0.441 bar 

 
不良件架构：                                                       <01>:ABCDEFGHIJKL 

<01>:12/04/2013 09:48:42 
<01>:(AL):SEALED PART VOL TOO SMALL 

 
<01>:ABCDEFGHIJKL 
<01>:12/04/2013 09:54:48 
<01>:(TD):SEALED PART VOL TOO LARGE 

 
报警架构：(学习错误)                                          <01>:ABCDEFGHIJKL 

<01>:12/04/2013 09:21:29 
<01>:(AL):SEALED PART LEARN ERROR 

 

 

堵塞测试架构： 
 

P 模式合格件架构：                                          <03>:P MODE 
<03>:02/05/2013 15:17:13 
<03>: 0.199 bar:(OK): 0.199 bar 

 
P 模式不良件架构：                                          <03>:P MODE 

<03>:02/05/2013 15:20:07 
<03>: 0.110 bar:(TD): 0.110 bar 
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减敏测试架构： 
 

 D 模式合格件架构： <05>:D MODE 
<05>:16/05/2013 12:38:10 
<05>: 0.205 bar:(OK):00008 Pa 

 
D 模式不良件架构： <05>:D MODE 

<05>:16/05/2013 12:40:18 
<05>: 0.205 bar:(TD):01401 Pa 

 
<05>:D MODE 
<05>:16/05/2013 12:40:59 
<05>: 0.204 bar:(RD):-1721 Pa 

 
报警架构: <05>:D MODE 

<05>:17/05/2013 13:03:03 
<05>: 0.205 bar:(TD):LARGE LEAK TEST 

 
<05>:D MODE 
<05>:17/05/2013 12:33:53 
<05>: 0.181 bar:(AL):PRESSURE HIGH 

 
<05>:D MODE 
<05>:17/05/2013 12:40:08 
<05>: 0.204 bar:(AL):PRESSURE LOW 

 

 

操作者测试架构： 
 

合格件架构： <07>:OPERATEUR 
<07>:05/07/2013 05:20:29 
<07>:(OK) 

 
不良件架构： <07>:OPERATEUR 

<07>:05/07/2013 05:20:42 
<07>:(TD) 

 

 

体积测量测试架构： 
 

合格件架构： <03>:VOL 
<03>:09/08/2013 12:05:08 
<03>: 0.037 bar:(OK): 776.0 ml 

 
不良件架构： <03>:VOL 

<03>:08/08/2013 08:44:58 
<03>: 0.037 bar:(TD): 780.1 cm3 

 
<03>:VOL 
<03>:08/08/2013 08:46:41 
<03>: 0.037 bar:(RD): 780.1 cm3 

 
报警架构： <03>:VOL 

<03>:08/08/2013 08:52:59 
<03>: 0.551 bar:(AL):PRESSURE HIGH 

 
<03>:VOL 
<03>:09/08/2013 12:00:41 
<03>: 0.600 bar:(AL):PRESSURE LOW 
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爆裂测试架构： 
 

合格件架构： <04>:BURST 
<04>:25/09/2013 01:06:02 
<04>: 0.595 bar:(OK): 

 
不良件架构： <04>:BURST 

<04>:25/09/2013 01:29:31  
<04>: 0.448 bar:(DT):BURST 

 
报警架构： <04>:BURST 

<04>:25/09/2013 01:27:46 
<04>: 0.221 bar:(AL):BURST < Pmin 

 
<04>:BURST 
<04>:25/09/2013 01:30:36 
<04>: 0.582 bar:(AL):PRESSURE HIGH 

 
爆裂架构 = OK : <06>:14/02/2014 10:46:57 

<06>: 0.488 bar:(OK):BURST 
 

<06>:14/02/2014 10:45:39 
<06>: 0.603 bar:(TD): 

 
 

所有架构由在该装置的 RS232 线所连接的微型计算机操作。
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1.1.2. 导出模式架构 

Export: 此功能可用于创建和发送特殊结果架

构，可使用 PC 通过 Microsoft Excel 进行处理。 
 

字符和代码来自 ASCII 表代码 

 
 
 
 

导出示例: (以下示例来自 F5 版本 v1.18p 设备). 字符 "→" 代表标签 HT (09h). 

字符 "0" 代表空格 (20h). 
 

字符 "’" 代表表回车 CR (0Dh). 
 

例 1: 
 

 ASCII 
 

TEST→01→(OK)→00000→Pa→0501.8→mbar→→→23/01/2006→17:54:13→’ 
 

 Hexa 
 

54 45 53 54 09 30 31 09 28 4F 4B 29 09 20 20 30 30 30 09 50 61 09 20 35 30 31 2E 38 09 6D 
62 61 72 09 09 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 09 31 37 3A 35 35 3A 31 39 09 0D 

 

 Detail 
 

1  2  3  4  5  6  7 8 / 8' 9  10  

TEST → 01 → (OK) → 00000 → Pa → 0501.8 → mbar →→→ 23/01/2006 → 17:54:13 →’ 
 

54 45 
53 54 

 
09 

 

30 
31 

 
09 

 

28 4F 
4B 29 

 

0 
9 

20 20 
30 30 

30 

 
09 

 

50 
61 

 
09 

 

20 35 30 
31 2E 38 

 
09 

6D 
62 61 

72 

 

09 09 
09 

32 33 2F 30 
31 2F 32 30 

30 36 

 
09 

31 37 3A 
35 35 3A 

31 39 

 
090D 

 

例 2: 
 

 ASCII 
 

TEST→01→(AL)→→→0000.0→mbar→PRESSURE0LOW→→23/01/2006→18:00:13→’ 
 

 Hexa 
 

54 45 53 54 09 30 31 09 28 41 4C 29 09 09 09 20 20 20 30 2E 34 09 6D 62 61 72 09 50 52 45 53 53 
55 52 45 20 4C 4F 57 09 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 09 31 38 3A 30 32 3A 31 36 09 0D 

 

 Detail 
 

1  2  3  4  5  8 8' 9  10  
 

TEST 
 

→ 
 

01 
 

→ 
 

(AL) 
→→ 
→ 

0000. 
0 

 

→ 
 

mbar 
 

→ 
PRESSURE0L 

OW 

 

→→ 
 

23/01/2006 
 

→ 
 

18:00:13 
 
→’ 

 

54 45 
53 54 

 
09 

 

30 
31 

 
09 

 

28 41 
4C 29 

 

09 09 
09 

20 20 
20 30 
2E 34 

 
09 

 

6D 62 
61 72 

 
09 

50 52 45 53 53 
55 52 45 20 4C 

4F 57 

 

09 
09 

32 33 2F 30 
31 2F 32 30 

30 36 

 
09 

31 38 3A 
30 32 3A 

31 36 

 
090D 
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1.1.3. 打印参数架构 

打印参数:  通过按此按钮，打印或立即发送程

序测试参数。 
 
 
 
 

列详细: 
 

1)  个性化 
 

2)  程序号 
 

3)  测试结果信息 
 

4)  测试值数值 
 

5)  测试单位 
 

6)  压力值数值 

 
 

打印参数架构示例： 

Version 03.10i 
27/07/2012 15:26:14 

 
Pr 01 

 
TYPE : LEAK TEST 
COUPL. A :  0.0 s 
FILL TIME :  2.0 s 
STAB TIME : 5.0 s 
TEST TIME :  1.0 s 
DUMP TIME : 0.0 s 
Max FILL : 960.0 
Min FILL : 600.0 
Set FILL : 800.0 
Test FAIL : 000 
Ref. FAIL : 000 

 

 
 

7)  压力单位 
 

8)  报警信息 
 

8') 条形码 (选配：取决于设备版本)。 
 

9)  日期 
 

10) 时间 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr 02 
 
TYPE : LEAK TEST 
COUPL. A :  0.0 s 
FILL TIME :  5.0 s 
STAB TIME :  4.0 s 
TEST TIME :  4.0 s 
DUMP TIME : 0.0 s 
Max FILL : 600.0 
Min FILL : 400.0 
Set FILL : 500.0 
Test FAIL : 100 
Ref. FAIL : 00
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安全性 

此功能可以禁用仪器前面板上的开始键。 程序只能从仪器继电器板（I / O 连接器）启动。 

安全性菜单有两种功能: 

 第一个选择参数访问的锁定模式 

 第二个禁用仪器前面板上的开始键。 程序只能从仪器继电器板（I / O 连接器）启动。 

1.步骤 

 
 

从配置菜单里，选择安全性（SECURITY）菜单

并按下  键。 
 

配置参数访问模式，使用 
 

 

键，选择访问（ACCESS）菜单并

按下   键以确认。 

然后使用      键选择其中所

需的模式: 

 NONE : 无访问限制。 

 USB : 插入带有权限的 U 盘

（CDROM 中有一个 key.bin 文

件）。 

 PASSWORD : 需要密码才可以访

问。 当选择 PASSWORD 模式时，

会出现一个额外的解锁菜单，此菜

单允许使用密码验证锁定功能并进

行设置。 

按照设备的说明进行操作。 

注意: 在选择 PASSWORD 访问模式的情况下，

使用 U 盘（见上文）也可以访问参数。

/#+0 

/%10(+/5'%74+6; 
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配置 START 键访问权限，使用 

键, 选择"START OFF" 

菜单并按下  键以确认。 

使用  键，选择 

 

"Yes" 并按下              键以确认。 
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I/O 配置 

此菜单配置 I / O 连接器上的可编程输入以及输出模式("标准" 或 "紧凑"). 

关于阀门代码输出和辅助设备 24V 的操作和使用，请参见表格＃609“阀门代码/辅助输出” 

1. 输出配置 

这是配置阀门代码和辅助设备的输出和输出模式 "标准" 或者 "紧凑"。 

 

从配置菜单中，选择自动化（AUTOMATISM）菜单

并且按下                键。 

 

 

 

然后使用上下  键，选择 

"OUTPUTS CONFIG" 菜单并且按下  

键以确认。 
 
 

使用  键，选择 I/O 菜单 并且

按下  键以确认。 

#+0 

/%10(+/#761/#6+5  
 

使用上下  键，选择

输出并改变输出模式且按下       键

以确认。 

 /#761//%*#0)' +/1  
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然后使用上下                           键， 

选择 循环、连续或程序 之中所需的模式

并且按下                  键以确认。 

 

两种输出模式可选: 标准模式 和紧凑模式。 

标准（STANDARD）: 这是默认 I/O 继电器

板连接器的配置。 

紧凑（COMPACT）: 在 I / O 继电器板连接器

上的输出口可用于两个链接循环的结果。 输

出 1 和 2 保留用于第一个循环，输出 3 和 4

用于第二个循环，输出 5 用于链接的循环结

束信号。 

有关输出连接，请参见 “电气连接器 ”表，

F610 为 692/1，F620 为 692/2，F670 为

692/7。  

对其他输出代码执行相同操作。 
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2. 输入配置 

该菜单用于给连接器上输入/输出 16 程序继电器板的输入 7,8 或 9 提供特殊功能，参见“电气连接器”

表，692/1 用于 F610，692/2 用于 F620 和 692/7 为 F670。 
 

关于输入可用的功能: 
 

 程序选择， 
 

 同步测试。 
 

关于激活功能出现的不同现有特殊循环，示例: 
 

 调压阀调节， 
 

 无限充气， 
 

 压力传感器自动归零， 
 

 ATR 学习循环， 
 

 容积计算， 

 

 定制单位学习， 
 

 定制单位学习检查， 
 

 测试结果检查， 
 

 合格密封零件学习， 
 

 不良密封零件学习。 
 

如果下面的特殊维护循环功能有效: 
 

 调压阀 1 调节， 
 

 调压阀 2 调节， 
 

 泄漏传感器检查， 

 

 阀自动测试，  
 

 传感器状态。 

 

这些功能是仪器中所有可用的特殊循环。 

 “输出代码（ Outputs codes）”板上有 6 个附加输入。 这些输入与上面的面板显示相同，只有程序

选择不可用。
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2.1. 步骤 

 
 
 
 

从配置菜单，选择自动化菜单并按下  键

以确认。 

 

然后使用  键，选择 输入配

置（INPUTS CONFIG） 菜单并且按下  

键以确认。 
 
 

下一步使用  键， 选择 I/O

菜单并按下  键以确认。

/#+0 

/%10

使用  键， 选择输入并改

变输出的模式并按下  键以确认。 

 
 

    最后使用  键， 选择要分配

给输入的功能并按下  键以确认。 

对其他输入代码执行相同操作。 

注意：不能使用阀门代码进行程序选择。
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外部排气 (选配) 

外部排气具有保护仪器内部阀体的优点。因为这种方式可以防止杂质，液体或任何其它颗粒通过

仪器的内部阀体排出。 

此选项激活仪器外部输出接点(例如 ATEQ Y 阀)。 

该选项需要外部电气或气动输出接点（请联系 ATEQ 添加此选项）。如果仪器配有此

选项，内部阀门代码或外部阀门其中之一、或自动连接器之一将被占用 

1. 步骤

 

在功能菜单中，找到外部排气（Ext. Dump）

并选择"Yes"按下 键以确认。 

/#+0 /%10(+/20'7/#6+  
 
 
 

 
此时可见到配置外部排气的菜单，通常关闭或

正常打开，运行模式 TIME 或 CONTINUOUS。 

 
 
 
 
 
 

 

检查此功能。 

按下  键光标滑到右手边。 

 

 

 
 

使用                                        键,选择 
 
 
 

"Yes" 并且按下 键。 此

时，外部排气被激活。 

2T
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同步测试 
 

同步测试(Synchronization test)功能利用此功能配置的输出来让用户选择何时进入测试步骤。此功能

仅可在 Leak Test 模式下使用。 

循环图： 

从“稳定”到“测试”和“测试”到“排气”的跳转

由输入 7 进行验证；测试时间将由用户或

PLC 完成。 

如果设置了测试时间，如果同步信号在测

试时间结束之前不会关闭，将强制结束循

环（测试时间=超时）。 
T

 

1. 步骤 

 
 

在配置菜单中，选择自动化菜单并按下 
 

 

键。 
 
 

然后使用上下  键, 选择输入

配置（INPUTS CONFIG）菜单并按下  键

以确认。 
 
 

再使用上下  键，选择 I/O 菜

单并按下  键以确认。 

#+0 

/%10(+/#761/#6+5  
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   使用                               键，选择要改变的输

入和输出模式并且按下键              以确认。 

                                                        

 

使用  键， 选择要分配给输入

的功能并按下                   键以确认。 

/'07 /%10(+/#761//+/ 
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Sheet #658u –Valve Service (Counters) 
 

阀门计数器 
 

该菜单给出了带计数器指示内部阀门的大致状态。 

1.步骤 

 
 

在服务（SERVICE） 菜单中，使用上下                             

 键，选择 阀门计数器

（VALVE COUNTER）菜单。  

这里显示两个阀门计数器: 总计和部分  

部分（Partial）: 自上次计数器复位起阀门执

行的循环的总次数。该计数器可由用户复位 

  总体（Total）: 阀门执行循环的总次数。此计

数器由 ATEQ 公司管理；在每次完整的维修保

养阀门之后，这个计数器会被重置。 

 

Partial Reset: 重置部分计数器。 
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Ź OUT1 :STD 1 : 0 
OUT2 :STD 2 : 0 
OUT3 :STD 3 : 0 
OUT4 :STD 4 : 0 

 

 

I/O 
 

注意: 我们提醒您注意，改变输出状态是很危险的。他们可以操纵电动设备或危险材料，

机械，气动，液压，电气或其他可能导致严重人身伤害和财产损失。 

 

此菜单用于检查设备中所有内置板的输入和输出的状态。 

 
 

1 
 

激活 I/O 
 

0 
 

冻结 I/O 

 

1. 步骤 

 
 

使用                                 键从服务 

 
 

（SERVICE）菜单选择 I/O 状态 

（I/O STATE）菜单 。

 

Sensor : 传感器板输入 / 输出。 

I/O : 继电器板输入 / 输出。 

C. Vanne : 阀门代码输入 /输出。 

/#+0 

/5'48+/+/1 56#6'
 

SENSOR BOARD 菜单，I/O 列表。 

OUT1 - OUT4: 24V 指令内部阀门. 

DAC REG1 和 2：从 0% 

到 100%配置一个阀体然后按下  键确

认。
 

这是个发送到电子比例阀的指令。 
 

DAC PRESS 和 DAC DIFF: 
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I/O 菜单: 输入/输出列表 

如要改变输出的状态，使用上下 

 键选择该输出激活然后按下 

 键以确认。 

VALVE C. 菜单: 输入/输出列表 

如要改变输出的状态，使用上下 

 键选择该输出激活然后按下 

 键以确认。



Sheet #665u – System Information 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 1 

 

 

 

系统信息 

此菜单显示仪器相关的软件版本和其他特定数据信息。 

1. 步骤 

 
 

在服务（SERVICE）菜单里，使用

 键来选择设备信息

（DEVICE INFOS）。 

 

用于选择显示信息菜单： 

两个第一行给出了设备文本的序列号和数据库

版本。 

 
 
 
 
 

Soft Infos: 此菜单显示每个组件中安装的软

件的版本。 

 
 
 
 

 

 

扩展储存板选项。 

/#+0 

/5'48+ 
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Boot Infos: 此菜单显示每个组件的根软件

的版本。 

Fieldbus 板选项。 

 
 
 
 
 
 
 
 

扩展储存板选项。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settings  Infos: 此菜单显示设备中内置的组件。 

仪器显示校准日期以通知客户。 

 
 

 

请使用  键选择所需显示的传感

器，以查看其系数。 

注意：此信息仅对 ATEQ 公司的售后服务有效。 

我们强烈建议每年将仪器送回 ATEQ 一次，以便重新校准。 
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重置参数 

该菜单可以让用户对仪器的软件或信道执行一个完整的复位（复位到出厂设置）。 

1. 步骤 

 
 
 
 

在服务（SERVICE）菜单里，使用

 键来选择重置参数

（Reset Para.） 

 

然后使用上下  键，把功能状态

改成 "Yes" 并按下  键以确认。 
 

 
 
 
 
 

设备确认删除程序的所有参数。 

/#+0 

/5'48+%' 

 

所有程序为空。  
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                   定义，特性和测量原理                                                                                                                                                                          
 

1. ATEQ 6TH 系列定义 

ATEQ 第 6 系列是一种先进的触摸彩色屏

幕紧凑空气泄漏检测器，用于测试生产线

上的部件的气密性。它特别适用于自动和

半自动工作台。原理是参考件和测试件填

充相同的压力，比较参考件和测试件的微

小的压力变化或压力下降。 

 
 
 
 
 
 
 

参考件 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

测试气压 

 
 

 
压差传感器 

 
 
 
 
 
 
 

测试件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

压力传感器 

 

2. 测量特性  
 

2.1. 压降测量 

 
 

范围 
 

精度 
最大 

分辨率 

0 – 500 Pa 2.5% of the pressure +/- 1 Pa 0.1 Pa 
 

 

2.2. 测试压力测量 

 
 

范围 
 

精度 
最大 

分辨率 

F.S. = 200 mbar +/- (1.5% of the pressure + 0.2 hPa) 0.1 % FS 

0.2 < F.S. < 5 bar +/- (1.5% of the pressure + 7.5 hPa) 0.1 % FS 

5 < F.S. <10 bar +/- (1.5% of the pressure + 15 hPa) 0.1 % FS 
 

 

2.3. 机械压力调节 

机械调节 电子调节 
80 kPa to - 2 kPa. 

 

0,5 kPa to 14 kPa. 
 

5 kPa to 50 kPa. 
 

20 kPa to 400 kPa. 
 

50 kPa to 900 kPa. 

- 80 kPa to - 2 kPa. 50 kPa to 500 kPa. 
 

1 kPa to 20 kPa. 100 kPa to 1000 kPa 
 

2 kPa to 50 kPa. - 100 kPa to + 100 kPa. 
 

10 kPa to 100 kPa. - 100 kPa to + 400 kPa. 
 

20 kPa to 200 kPa. - 100 kPa to + 1000 kPa. 

若需其他压力范围请联系 ATEQ。 
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3.不同的测试 

3.1. LEAK TEST 

 

泄漏测试模式是最适合测量微小泄漏的模式（压降）。下面的公式用于将流动的单位表示泄漏转

换为压力下降单位: 
 

 

ΔP (Pa/s) = 

 

F (cm3
 

 

/min) 

 
 

F(cm3/min) = 泄漏流量 

V (cm3) = 测试容积 
 

ΔP (Pa/s) = 压力损失 
 

示例: 

0.0006 x V (cm3 ) 

 
 

Part which has dP/dt = 50 Pa/s 
 

Part which has dP/dt = 1 Pa/s 

 

Test Pa/s Pa 
 

1 s 50 50 
 

2 s 50 100 
 

3 s 50 150 
 

. . . 
 

. . . 
 

n s 50 nx50 

 

Test Pa/s Pa 
 

1 s 1 1 
 

2 s 1 2 
 

3 s 1 3 
 

. . . 
 

. . . 

n s 1 n 
 

Pa 或 Pa / s 单位的选择取决于应用对象。 

在所有情况下，不能忘记在 Pa 或 Pa / s 为单位时，传感器的量程限制为 50，500 或 5000 Pa，这

取决于仪器配置。 

 
 

3.1.1. 主要测试类型 
 

有三种测试方式: 
 

 直接测试， 
 

 间接测试， 
 

 密封零件检测。 

这三种测试方式包含压力和真空下的测量。 具体配置由应用程序决定，且必须在订购仪器之前确

定。 
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3.1.1. 1) 直接或压降测量 

在将测试件和参考部件填充到

所需的压力值之后，仪器测量

由平衡阀分离的两个体积之间

的压差。 

 

 

 

 

 
 
 
 
Test part

在一个循环结束时，仪器通过排气阀清空部件内部的气压。 

3.1.1. 2) 间接压力上升测试 

将测试部件放置在密封的钟罩中，

并且将仪器气路连接到钟罩。该

部件在外部加压（高达 20MPa

或 200Bar），并且给钟罩加轻

微压力。 若此时发生泄漏，钟

罩内部的压力会上升。 

 

 
 

该方法可以在高压力水平下测试某些部件，同时避免相关约束。仪器只进行测试和监测测试钟罩

中的压力。在大泄漏的情况下，对测试钟罩中的压力的监测将仪器切换到安全状态。安全阀必须

安装在测试腔体上。 

3.1.1. 3) 密封零件测试 

本试验适用于测试压力不能充填

的密封零件。他们被放入钟罩中， 

通过从外部体积转换空气压力来

对钟罩进行加压。可以测量空气

压力的差异来区分良件和不良件。

钟罩中的压力可以根据下面的

公式来计算: 
 

 

Reference Part 
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P1 V1 = P2 (V1 + V2) with V1 bell volume V2 internal volume 
 

第一和三种测量方式可以与参考件比较来进行，或者不用参考件用中心零法。 

共有三种密封零件法可选，见表#613。
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3.1.2. 泄漏测试的三种类型 

3.1.2. 1) 带 参考件测试 

 
 
 
 

TEST PART 

SENSOR 

 

REFERENCE PART 

 
 

测量测试件和参考件之间的压力变化。理想的

测量条件是：测试零件和参考件以相同的方式

（相同的长度，直径和管道类型）连接同一台

ATEQ。加参考件进行的测量节省了时间，因为

压力可以更快的平衡。 它适用于不能变形或模

拟热效应、机械效应的部件。 

 

3.1.2. 2) 不带参考件测试 

 
 
 
 
 
 

 
SE NS OR 

 
 
 

TE ST P ART 
 

 
 
 
 
 
CAP 

测量部件和密封的参考件之间的压力变化。除

非是测试体积非常小的零件，否则不推荐进行

不带参考件的测试方式。原理上推荐在参考侧

带上一定的体积，这样有利于测试过程中气压

的稳定。 

3.1.2. 3) 中心零点测试 

 
 
 
 
 
 

TEST PART 

SENSOR 

 

TEST PART 

 
 

这种方法可以同时测试两个部件。一部分连接到

测试端，另一部分连接到参考端。 压差传感器

测量一部分相对于另一部分压力的下降。 当不

良件出现概率非常低（通常小于 1％）时，可以

使用该方法。 因为两个不良件同时出现的概率

非常低。该方法还用于易变形部件和具有自身

恒定温度不同于环境温度的部件。 中央零点测

试节省了相当多的测试时间（两个部件同时测

试）。 
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3.1.3. 直压测试 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAIT FILL STABILISATION TEST DUMP 
 

测试循环由以下 5 个部分组成: 
 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 

Start 

 

Coupling 
time 
(wait) 

 
 

Fill time 

 
Stabilization 

time 

 
Test 
time 

 
Dump 
time 

 
Cycle 
end 

 
 

 

Start 
 

Cycle start 

 

 
 

Coupling 
time (等待) 

 

在测试件充压之前，对测试件进行密封连接的时间。仪器可能配有可选

的自动连接器。该阀在循环时间内被控制，以检查扩展连接器的安装是

否正确。 

 
 

Fill time 

 

对测试件和参考件加压。充气时间结束时，ATEQ 仪器根据压力阈值检查

测试压力。如果不正确，会发出测试压力报警信号。 

 
 

 
Stabilization 

time 

 

停止对测试件和参考件充气，但仪器已将这两端加压到测试压力。然后两个部件

内部的压力和温度将稳定，这两个部件以类似的方式通信和作用。如果测试压力

不正确（有大泄漏），测试压力将迅速下降，仪器将不会进行测试阶段，并指示

故障。 

 
 

 
 

The test time 

 

测试件和参考件彼此被隔离，压差传感器测量它们之间的压力差。该信

号通过电处理之后显示在仪器上，然后被判定好或坏。 

 

The dump 
time 

 
被测件返回大气压力。 

 
 

End of 
Cycle 

 

一旦执行排气，仪器发送循环结束信号并禁用自动连接器阀（可选）。

它可以从开始到循环结束控制一个或多个扩展连接器。 
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3.2. 堵塞测试 (可选) 

阻塞模式用于粗略测量流量值。利用标准压力限制作为分类结果好或差的标准。 

如果测量的压力超过下限，则流量太大

如果测量的压力超过上限，则流量太小。 

循环仅包含充气阶段，且在此期间执行读数。 

HIGH LIMIT 

 
 
 
LOW LIMIT        

 
 
PASS PARTS

 

3.3. 减敏测试 (可选) 

此模式用于测量大泄漏量，所需的允收值高于压差传感器的满量程时适用。 

测试由压力传感器完成。 

注意:此模式下校准模式不可用  (CAL/customer mode)。 

 
3.4. 操作者模式 

这种类型的测试是指操作员可以在测试时对零件进行操作，然后如果操作员测试良好，使用

“START”                  键确认此操作。

或者操作员测试结果不通过，按下                "RESET" 。 
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3.5. 爆裂测试 (可选) 

爆裂试验可以跟踪部件即将爆裂的压力。 

为了看到爆裂压力，逐步产生压力上升，一旦压力迅速下降，记录该压力，并且设备将检查它是否

在程序中阈值之间。 

爆裂测试目前仅可在几十 cm3 的体积下运行。 

示例 : 

 
 

以上爆裂测试由以下 3 部分配置: 
 

 分 6 步匀速充气； 
 

 上升时间： 4 秒。 
 

 步骤时间： 2 秒。 

3.6. 容积测试 (可选) 

容积测试可以测量被测件的体积。 

对内部已知体积（连接到阀加压输出口）充气到已知压力。 该体积中的压力转换到被测部件中，

根据前后压力差给出测试部件体积的公式： 

 
P1 V1 = P2 (V1 + V2) with V1 internal volume V2 test part volume 

 

内部已知的体积必须设置在程序参数中。 
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前面板和接口  
 

1. ATEQ 前面板的外观 

 

 

                                                                                                                                                                                                  显示 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
快插接口 

(选配) USB 

接口 

 

 
 

导航键 

循环键 
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2. 显示 
 

 
 
 
 

3. 循环按键 

 
 
 
 
 
 

 
用于显示测量数值和测试参数。

 
 

KEY 
 

FUNCTION 
 

KEY 
 

FUNCTION 

 

 
 

 
START : 启动测试循

环。 

 

 
 

 
RESET : 中止正在进行的

程序。 

 
 

4. 导航键 
 

 

KEYS 
 

FUNCTIONS 

 

 
 

 
 

向上滚动或增加数值。 

 

 
 

 
 

向下滚动或减少数值。 

 

 
 

 
回车键，打开菜单，输入参数，确认参数。 

 

 
 

 
取消或者返回，返回上一级菜单或函数，不修改参数并取消操作。 

 
 

 
 

 

 

根据用户的偏好而设置的可编程键。可分配的功能有：特殊循环菜单; 特殊循
环; 参数; 程序定义; 运行程序; 最后的结果。 

见表 #688 "智能键". 
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5. 快插接头 (选配) 

仪器前面板上安装了一个快插接口（选配）。 
 

由于快插接口是测量气路的一部分，它可以与标准漏孔一起

使用，以模拟零件中的泄漏量，使用不同的泄漏测试元件校

准仪器，并检查仪器的校准结果知否准确。 
 

第二个功能是使用压力表或 ATEQ 泄漏/流量校准器（CDF）

检查仪器显示的测试压力的值。 
 

 
 

由于该连接口是测量气路的一部分，其所有连接必须是密封

的。
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气源 

Sheet #677u – Air Supply 

 
 
 
 

仪器供气通过位于仪器后面板上的过滤器。 
 

 
 

当仪器中安装有电子比例阀时，测试压力高于 800 kPa（8 

bar）（正常工作压力）时，仪器上将安装另一个用于比例

阀气路的“高压”端口。 

 
 

 
 
 

重要的是，供应的空气必须是干净和干燥的。即使仪器含随附的过滤器，灰尘，油或杂质的存在

也可能导致故障。 

当仪器在真空条件下工作时，必须防止杂质被吸入其内部。 为此，我们强烈建议在测试部件和仪器

之间安装合适的气密过滤器。 此过滤器可由 ATEQ 提供。 

 
 

空气中的杂质，油或湿气的存在可能损坏仪器，这将不在仪器的保修范围内。 

 

 

根据 ISO 标准 8573-1（关于工业环境中测量仪器的压缩空气类别）： 
 
ATEQ 推荐: 

 

 

 
 

 晶粒尺寸和浓度 
 

等级 1 (0.1 µm and 0.1 mg/m3) 

 
 

 

 露点压力 
 

 最大油浓度 

等级 2 
 

等级 1 

(- 40° dew) 

(0.01 mg/m3) 
 

ATEQ 推荐安装: 
 

 空气干燥器以提供小于-40°露点的干燥空气； 
 

 25 微米和 1/100 微米双过滤器。 
 
最优操作: 

 供气压力必须始终在 4 至 8Bar 之间，以确保气动阀以最佳效率运行。 

 

当使用机械调压阀时，供应压力必须至少为 100 kPa（1Bar），大于测试压力，最低 400 kPa

（4Bar）。 

如果使用电子调压阀，调压阀的输入压力必须至少大于电子调节器满量程值的 10% + 100 kPa（+ 1 

bar）。
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启动设置 
 

1. ATEQ 6TH 系列供电方式 

根据客户订单的选项，ATEQ 第 6 系列的供电方式可以有三种。 

1.1. 通过 M12 连接器提供 24 V DC - 2A 

连接安装于设备上的电源。如果连接器用于网络现场总线（Devicenet / Profinet），

则此选项不可用。 
 

 Pin 2 : + 24 V DC. 
 

 Pin 4 : 接地 0 V. 
 
 
 

1.2. 通过继电器板提供 24 V DC - 2A  

连接方式: 
 

 24 V DC 在引脚 2 或 4。 
 

 0 V 在引脚 16。 
 
 

1.3.通过开关提供 100 / 240 V AC  
 
 

仪器自带 90 - 240 V DC（50W）内置电源。 可用于采样和实验室设置：用电源线为

仪器供电（仪器内置电源）。 
 

I : ON  / O : OFF. 
 
 
 
 

对于北美，为仪器供电的标准方法是对 J3 连接器的针脚 2 或 4 提供 24V 电压 

并对针脚 16 接地。
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2. 步骤 

 

 

上电后显示右侧的图像。 

 
 
 
 
 
 

加载内置程序… 

注意: 在设备的程序更新之后，该启动步骤

可能需要 2 分钟。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

检查所有内置组件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

显示程序版本和测试特性。 
 

 

注意:以上信息可能随设备特性的不同而变化。 

 

当仪器显示右边窗口时，仪器处于待机状态。 

注意:  当显示右侧的窗口时，设备继续执行

最后一个程序。
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OK 

3. 屏幕详情 

 
 

压力指示

值 

测试结果 

 

100.0 

mbar 

0.000 
 

cm3/mn 
Pr1 

0.300 

cm3/m 

 
 
 
 

 
0.0 s 

合格值 

 
 
 
 
测试结果垂

直线 
 

 
 

 

执行程序号 
当前阶段的剩

余时间 

 

测试单位 

 

测试数值 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

绿灯: 

合格 

 

红灯: 

不良 

 

闪烁红灯: 

报警 

 

绿红灯: 

可复工 
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4. 创建测试程序 

若要访问参数菜单，从循环菜单按下                        

或者  键。 

 

 
 
 

然后选择参数菜单 

 

 

使用上下  键来选

择一个程序。 

若需创建一个新程序，选择一个空程序进

入。 

然后显示测试类型选择窗口（见下文）。 

4.1. 选择测试类型 

4 种测试方式可选: 
 

参数菜单下可以访问四种可用的测试类型： 

 泄漏测试 (LEAK TEST). 

 压力测试 (BLOCKAGE). 

 减敏测试模式(DESENSITIZED TEST). 

 操作者测试 (OPERATOR). . 

 爆裂测试 (BURTS TEST). 

 容积测量 (VOLUME). 

对于不同的测试类型，请参见表格#673:“定义，

特性和测量原理”。
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程序选择 

仪器中共可以创建 128 个程序。 

如需选择要执行的程序，请按以下步骤操作： 

1. 步骤 

 

在循环菜单中，可见设备显示了要执行的程

序号。 

 

 
 

改变要执行的程序号，按下上 
 

键以增加程序号并可以按下 
 

 
 

                                           键来减少程序号。 
 

 

 

 

 

 
 
 

若选择的程序号没被创建，屏幕会显示消

息 "ERROR" 。 
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泄漏程序参数 

此表仅用于泄漏测试参数，对于其他测试类型，请参见有关类型的表。 

1.调整步骤 

每个定时器的测试参数设置步骤相同(充气、稳定、测试...) 

以耦合时间 A 为例: 

仪器可处理多达 128 个不同的测试程序。 
 

在循环菜单中, 按下  或者  键，

进入参数菜单。 
 

 
然后选择参数项 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

使用上下  键选

择一个程序。 

 
 
 

若所选程序为空，仪器会要求选择一个测试类型，

使用上下  键来选择。 
 

注意: 此菜单可以改变以下选项。 
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选择测试类型之后，会显示程序参数。 

分别选择各项并更改。 

 
 
 
 

若要调整某项参数，使用  键选择, 

然后按 下键，光标滑到右手边。 

使用 键，调整到所需的参数， 

然后按下 键以确认。 

 

如需调整其他参数值，请使用相同的操作步骤。 

 

注意: 参数调整访问只能通过 U 盘访问权限使用锁码“密码”（挂锁  可能不会出现在底

栏）。
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2. 参数定义 

2.1. 耦合时间（COUPLING TIME） 

 

耦合时间 A 和 B 是循环的第一个计时器。 

如果没有自动连接器，那么耦合时间 A 是循环的一部分。 

如果仪器配有自动连接器，则耦合时间 A 可以在测试开始时，通过激活第一循环连接器来延迟对

测试部件的加压。耦合时间 B 可以激活第二个自动连接器。 

2.2. 充气时间（FILL TIME） 

这是对待测试部件加压的时间。 它不能太长（浪费时间）或太短（组件中的压力可能由于温度变

化导致的压力下降而有风险不足）。 

要确定适当的填充时间，必须设置过长的填充时间（TLFT）以便进行填充，然后将其缩短，直到

由于热效应而发生压力下降。 

使用以下公式确定 TTLR: 

 

TLFT = 4  volume in cm3  x fill pressure in mbar 
 

 进行测试循环。当仪器切换到稳定阶段时，压力必须保持稳定。 

 存在压降表明存在大量泄漏（因为热效应，压力不会下降）; 检查测试部件和气动组件，然后

再次启动。 

 如果压力保持稳定，则部件不包含大的泄漏，并且填充时间太长。通过执行循环，逐渐缩短，

直到压力下降显着。 

 一旦出现由于热效应发生压力下降，则填充时间太短。需要稍微增加。 

2.3.稳定时间（STABILIZATION TIME） 

 此时间用于平衡 TEST 和 REFERENCE 部分之间的压力。 

两种可能影响压力平衡: 

管道不同 

 可能出现的第一现象是由热效应引起的部件之间的压力变化。事实上，如果连接管路不同（长

度或直径），则在最有利的部分中将更快地达到目标压力。如果仪器切换到测试阶段过早，仪

器将显示存在大量泄漏。 
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不同的容积 

可能出现的第二现象是由于它们的体积不同而导致的部件之间的压力差。 

如果在填充时间结束时，体积不同，则具有较小体积的部件将更快地稳定。如果仪器切换到测试过

早，仪器将显示大量泄漏。 

 为了确定正确的稳定时间，有必要设置一个较长的稳定时间，使得在测试时间结束时，仪器的

读数非常接近于零。 

 将稳定时间设置为充气时长的四倍。 

 执行一个测试循环。当仪器切换到测试阶段时，结果必须接近零。 

 如果发生压力下降，则存在小的泄漏。检查测试部件（或负压下降情况下的参考部件），然后

重新启动气动连接。 

 如果压力稳定，则部件不泄漏，因此稳定时间太长。 需要逐步缩短稳定时间并执行循环（每次

循环之间等待一分钟），直到发生压力下降。这表示稳定时间已经变得太短。稍微增加得到正

确的稳定时间。 

2.4. 测试时间（TEST TIME） 

测试时间取决于设置的允收值和操作模式。 

在 dP/dt（Pa/s）的模式中，测量压力的变化是由于压降漂移（类似于汽车中的速度计）。 

在 dP（Pa）模式中，测量的压力变化是在整个测试时间内的压降的总和（类似于汽车中的里程

表）。这种模式更不稳定，但更敏感。仪器总计在整个测试时间内由于体积或温度的变化而发生

的所有变化。 

2.5. 排气时间（DUMP TIME） 

 在排气期间，仪器将部件中的气压排到大气中。仪器默认的排气时间为零。 
 

排气时间过后，排气阀保持打开，直到下一个测试循环开始。在非常低的压力的下，排气

时间可以设置为零；夹具打开时，被测件将通向大气压。 
 

 

2.6. 压力单位（PRESSURE UNITS） 

压力单位主要有以下几种不同单位: bar, mbar, PSI, Pa, kPa, Mpa。 
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2.7. 最大充气（MAXIMUM FILL） 

此功能用于设置充气压力的上限。如果超出限制，会触发警告。 
 

当测试时间设置为无限时，仪器不监控最大充气压力。因此，应避免在测试期间对部件

施加过大的气压。 

 

2.8. 最小充气（MINIMUM FILL） 

此功能用于设置充气压力的下限值。若达不到充气值，仪器或发出报警信号。当测试时间设为无

限时，不会判断最小充气值。 

 

2.9. 预充压力值（SET THE FILL PRESSURE） 

此功能适用于带有电子调压阀的仪器，简单设置测试压力值，仪器可以自动调节到该值。 

 

2.10. 报废单位（REJECT UNIT） 

不同的单位为；Pa, Pa/s, Pa HR (高分辨率), Pa HR/s (高分辨率), Cal-Pa, Cal-Pa/s, cm3/min, 

cm3/s, cm3/h, mm3/s。 

如果选择流量单位，则将两个参数添加到程序中： 

 使用 Pa or Pa/s 进行流量计算， 

 待测试部件的体积（除了管和内部体积之外）。 

有一个特殊的“计算体积”循环，可以估计零件的体积。 

注意: 高分辨率能够显示额外的数字 (i.e. 1/10 Pa)。 

 

2.11. 测试件允收值（TEST FAIL） 

此功能用于设置限制水平，低于该限制值时，部件被视为不良。这是您的测试部件的允收值。 

 

2.12. 参考件允收值（REFERENCE FAIL） 

此功能用于设置限制水平，低于该限制值时，部件被视为不良。这是您的参考部件的允收值。 
 

当参考允收值为零时，程序自动设置测试允收值的绝对值为参考件的允收值（例如：如
果测试允收值为 10 Pa，而参考允收值为零，程序内部将参考允收值设置为 - 10 Pa）。 

相反的情况不存在。 
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3. 程序管理 

 

3.1. 复制-粘贴一个程序 

此菜单用于将一个程序拷贝到另一个上。 
 

 
 

若要访问参数菜单，可从循环菜单中，按下 

 或者  键。 
 

 
 

然后选择菜单 
 

 
 

 
 
 

使用上下  键选择 "Copy-

Paste"，然后按下  键以确认。 
 
 
 
 

 之后使用上下  键选择 

"Copy" 那一栏，然后按下  键以确

认。 

 
 

 

在"COPY"那一栏中使用上下  

键调整所需拷贝的程序号。 

然后按下        键确认(此处程序

号为 1)。 

 

 

2#4#//%QR[Ä2CUVG 



Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 7 

Sheet # 680f – Leak programs parameters  

 

 

  使用上下  键选择 " Paste " 

那一栏，然后按下  键以确认。 

 
 

那一栏中使用上下 键调

整所需 

 粘贴的程序号，然后按下 键确认(此

处程序号为 2)。 

 

警告！如果目标程序不为空，它将被直接删除，仪器不会事先通知。 
 
 

 

   程序号 1的参数现已复制到程序号 2.在本例  

中，程序号 2 就是程序号 1的副本。 
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3.2. 删除程序或删除程序名称 

此菜单用于删除程序或者程序名称。 

若要访问参数菜单，可从循环菜单中，按下 

 或者  键。

 

然后选择参数菜单 
 

 
 
 
 

使用上下  键选择要删除的程

序并且按下键以确认。 

此时显示程序各项参数，使用 

上下    键选择 "TYPE" ，并

按下 键以确认。 

       

 

此时出现删除菜单，有两个选项：删除程序名

称或删除整个程序。 

使用上下 键选择所需 

删除的程序并按下                 键确认。 

 

 
警告！删除程序或程序名称是即时的，无事先通知。 
 

 

注意: 如果执行了“程序”删除操作，则“程序名称”也将被删除。
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3.3. 可用功能 

以下列表显示了泄漏测试的一些可用功能。更多信息相关信息，请参见相应的表： 

 名称, 见表#602, 

 链接, 见表#603, 

 单位, 见表#604, 

 过滤, 见表#622, 

 自动连接器, 见表#605, 

 校准检查, 见表#606, 

 ATR 0 - 1 - 2 - 3, 见表#607, 

 预充气和充气类型, 见表#608 

 排气关闭, 见表#630, 

 外部排气, 见表#655, 

 阀代码和 24 V 辅助输出, 见表#609, 

 循环结束, 见表#610, 

 迷你阀, 见表#611, 

 恢复,  见表#612, 

 密封零件 / 2 / 3, 见表#613, 

 N Tests, 见表#614, 

 峰值保持, 见表#620, 

 参考容积, 见表#615, 

 打标, 见表#617, 

 温度校正 1, 见表#618, 

 正负号, 见表#621, 

 非负, 见表#625, 

 绝对值, 见表#626, 

 同步测试, 见表#656, 

 By-pass, 见表#691, 

 显示模式, 见表#627, 

 蜂鸣器, 见表#639. 

 Cut Off, 见表#686, 

 ATF, 见表#685. 
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测试循环管理 
 

1. 开始一个循环 

1.1. 测试压力调节 

当仪器配有电子比例阀时，测试压力值就是充气目标。无需特殊循环。 

当仪器配有机械调压阀时，必须通过运行特殊循环“Regulator  adjust”来调整测试试验压力。 

提醒: 调节器输入压力必须至少大于电子比例阀上的满量程值的 10%+ 100 kPa（+ 1 bar）。 

1.2. 执行测试循环 

 

 
 

按下 START 键运行测量循环。 
 

 
 
 

 
 

以下步骤会显示到仪器屏幕上： 

       耦合，充气，稳定，测试。 

 
 

 

循环结束之后，显示结果。 

结果为合格: 



Sheet #681u – Test cycle management 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 2/2 

 

 

NO OK 

600.0 

100.0 50 

 

 
 
 
 
 

结果为不良件: 

600.0   50 

mbar  Pa 

106 
 

Pa 
  Pr1  READY 

 

 
 
 
 
 
 

结果报警: 

mbar  ALARM 

Pressure Low 

416.4 mbar 

450 

Min 

 

     Pr1  PRET   
 

 
 
 
 

工件为可复工，显示

如右边所示。 

mbar  REWORKABLE Pa 

27 
 

Pa 
     Pr1  READY 

 

1.3. 停止一个循环 

 
按下复位键停止测量循环。 

 

显示“READY”表示仪器准备好执行新的

测量循环。 
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配件 
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1. 电源 

根据客户订单的选项，ATEQ 第 6 系列仪器的供电方式可以有三种。有两种方法 24 V DC 供

电方式。 

 

1.1. M12 接口提供 24 V DC - 2A 

连接安装于设备上的电源。如果连接器用于网络现场总线（Devicenet / Profinet），

则此选项不可用。 
 

 Pin 2 : + 24 V DC. 
 

 Pin 4 : 接地 0 V. 
 
 
 
 

1.2. 继电器板上提供 24 V DC - 2A 

 

以下方式连接: 

A. 24 V DC 在引脚 2 或 4。 

B. 0 V 在引脚 16。 

1.3.对开/关提供 100/240 V AC 

 

仪器自带 100 - 240 V DC（50W）内置电源。 可用于采样和实验室设置：用电源线

为仪器供电（仪器内置电源）。 
 

I : ON  / O : OFF. 
 
 
 

 
对于北美，为仪器供电的标准方法是为继电器板连接器提供 24V 电压。 

 

 
 
 
 
 
 

设备中配有此电源线。 
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选配件 
 

1. 校准标准泄漏漏孔 

校准泄漏用于检查仪器的校准或设置 cc / min 单位下的读数。 
 

 
Pressure 

Master leak/flow  type with air at 20°C and 1013 hPa 

A B 5 C D 50 E F G 1000 5000 

2 kPa 
(20 mbar) 

     

8,2 
 

16 
 

34,7 
 

1,3 
 

2,7 
 

5,8 
 

52 

5 kPa 
(50 mbar) 

    

8,7 
 

21 
 

41 
 

1,5 
 

3,3 
 

6,8 
 

15 
 

130 

15 kPa 
(150 mbar) 

  

6,0 
 

13 
 

27 
 

64 
 

2,2 
 

4,7 
 

10 
 

21 
 

47 
 

383 

20 kPa 
(200 mbar) 

  

8,1 
 

17 
 

37 
 

88 
 

3,0 
 

6,3 
 

14 
 

29 
 

64 
 

505 

30 kPa 
(300 mbar) 

 

5,8 
 

13 
 

26 
 

57 
 

2,3 
 

4,6 
 

9,8 
 

21 
 

45 
 

99 
 

740 

50 kPa 
(500 mbar) 

 

10 
 

22 
 

46 
 

1,7 
 

4,1 
 

8,2 
 

17 
 

38 
 

81 
 

176 
 

1198 

75 kPa 
(750 mbar) 

 

17 
 

36 
 

75 
 

2,8 
 

6,7 
 

13 
 

28 
 

62 
 

132 
 

281 
 

1823 

85 kPa 
(850 mbar) 

 

19 
 

42 
 

88 
 

3,3 
 

7,8 
 

15 
 

32 
 

73 
 

155 
 

325 
 

2049 

100 kPa 
(1 bar) 

 

23 
 

51 
 

1,8 
 

4,0 
 

9,5 
 

19 
 

40 
 

90 
 

190 
 

394 
 

2404 

200 kPa 
(2 bar) 

 

58 
 

2,2 
 

4,6 
 

10 
 

24 
 

46 
 

95 
 

234 
 

486 
 

904 
 

4709 

400 kPa 
(4 bar) 

 

2,7 
 

6,1 
 

13 
 

27 
 

61 
 

118 
 

233 
 

665 
 

1305 
 

2086 
 

9357 

1 MPa 
(10 bar) 

 

11 
 

24 
 

51 
 

99 
 

213 
 

394 
 

729 
 

2810 
 

4620 
 

6143 
 

2 MPa 
(20 bar) 

 

31 
 

65 
 

134 
 

247 
 

512 
 

916 
 

1661 
    

- 10 kPa 
(-100 mbar) 

   

7,8 
 

17 
 

39 
 

78 
 

2,8 
 

6,1 
 

13 
 

28 
 

237 

- 20 kPa 
(-200 mbar) 

  

7,1 
 

15 
 

31 
 

75 
 

149 
 

5,3 
 

12 
 

24 
 

53 
 

427 

- 50 kPa 
(-500 mbar) 

 

7,4 
 

15 
 

32 
 

69 
 

163 
 

324 
 

11,3 
 

25 
 

52 
 

112 
 

813 

- 75 kPa 
(-750 mbar) 

 

9,8 
 

20 
 

42 
 

90 
 

212 
 

418 
 

14,5 
 

29 
 

66 
 

142 
 

991 

- 85 kPa 
(-850 mbar) 

 

10,6 
 

22 
 

45 
 

97 
 

225 
 

443 
 

15,4 
 

35 
 

70 
 

149 
 

1032 

- 95 kPa 
(-950 mbar) 

 

11,3 
 

23 
 

47 
 

101 
 

235 
 

462 
 

15,9 
 

36 
 

73 
 

153 
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注意: 以上数值仅供参考，可能变化+/- 20％。真实速率在设备交付之前经过精确测量，精确

度为+/- 5％，并且在 1MPa.cm3/min（10bar.cm3/min）的条件下，精度为该值的+/- 3％。 特

殊标准泄漏可根据要求制造，精度在要求值的 5％以内。 

校准泄漏必须使用洁净干燥的空气。 

 这些泄漏孔不能浸入水中或用水喷洒。重要的是，使用后要把它们装在盒子中。 

 泄漏孔必须由计量部门定期检查或者由 ATEQ 提供计量服务。 

 检查是否含有 O 形密封圈以及是否保存良好。 

 要检查泄漏孔是否堵塞，请将一条软管连接到泄漏处，并将其末端浸入水中以查找气泡。 此测

试应使用正压仪器，而不是真空仪器。 
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2. 过滤器 

为了提高仪器的可靠性，建议使用洁净的干燥空气。过滤套件必须连接到位于仪器后部的空气输

入口。 

它包括两个灰尘过滤筒，一个筒（5μm）、另一个过滤筒（0.01μm），过滤油污等级需达到到

0.01ppm。 

3. 针阀和泄漏 /流量校准仪  

3.1. CDF60 (小流量校准仪) 

 

 
 

泄漏/流量校准仪检查泄漏和流量测量仪器的校准，还可以校准泄漏孔和喷嘴。 

这种小巧，便携的校准仪对于现场或实验室的检查至关重要。当精度和重复性要求较高

时，使用大型仪器会占用庞大的空间或带来昂贵的成本。 

使用这种小巧，便携的仪器，通过显示屏上的实时读数：cc / min，可以非常准确地调

整泄漏或流量。 

您可以调整测量范围内的任何泄漏量或流量，也可以存储测试结果并将其导出到 Excel

表格。 

CDF60 完全可追溯到国际标准并且它的每个单位都经过 ATEQ 的最先进的校准设施校

准，并提供校准证书。 
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3.2. CDF (泄漏/流量校准仪) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATEQ 泄漏/流量校准仪是一种多范围流量计，用于检验泄

漏测试设备，尤其是 ATEQ 仪器。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. 针阀 

针阀可用于验证泄漏的上下限。这些阀可调节泄漏值，并且根据型

号的不同，可以在几 cm 3 / h 至几 l / min 之间的调节。 

这种阀可能容易失调，因此需要经常检验（例如：ATEQ 泄漏校准

仪）。 

注意: 当仪器设置每“n 个循环”自动校准时,强烈建议您不要将针

阀一直连接在泄漏仪上。 

 

4. ATEQ Y-阀 

 ATEQ 阀和迷你阀有 2

个位置，3 个回路弹簧，

加压和密封阀。该阀配

有气动或电动导阀。 

 

当需要安装在泄漏测试气路中时，选择一个密封的泄漏阀是非常重要的。
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5. 快速连接器与可扩展接头 

 

ATEQ 快速连接器的设计使它们可以手动使用或者集成到泄漏测试仪的夹具上。它们将泄漏测试

仪可靠地连接到您的部件，并确保密封性。多个连接器可以连接到同一气管，由 ATEQ，PLC 或

手动引导。 

它们很容易适应大量的配件和不同尺寸的开口。它们的使用确保非机械加工壁的气密性。 

ATEQ 快速连接器有 4 个基本版本： 

 SA 用于外部连接， 

 SI 用于内部连接， 

 SAG 和 SIG 用于内部和外部螺纹。 

可根据要求，提供不同类型的密封圈。 

5.1. 操作 

连接器手动，自动或使用气缸定位。 

压缩空气通过三通阀通过先导端口。压力推动压紧密封件的活塞。因此气密性得到保证。 

5.2. 标准尺寸 

SAG 和 SIG 设计用于内部螺纹和外部螺纹。目前，它们有以下尺寸：1/2”，3/4”，1”，11/4”，

11/2”，2”，BSP。 

SA 和 SI 设计用于内部和外部管/孔，外径范围（SA）为 3 至 80 mm，内径范围（SI）为 10 至

75 mm。 
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6. 远程控制 

遥控器可以远程控制和选择 ATEQ 仪器的各种设置。此遥控器连接到仪器的继电器板。 

 

 
6.1. 复位/开始 远程开关 

 
 
 
 

  TLC 
 

 
 
 
 
 

Télémécanique 

 

 

6.2. 四功能 128 程序远程控制器

此遥控器有四个功能，可用于远程控制仪器。 

此遥控器上的四个功能如下： 

 复位并启动循环。 

 增加或减少程序编号。 

 显示所选的程序编号。 

 显示测试结果，绿色指示灯为通过，

红色指示灯为故障或报警。 

 

注意:   程序号只能在未运行测试循环时改变（增加或减

少）。 

 
 

 
 在设备通电时，由于“循环结束”信号未给出，TLC60 遥控器会交替显示其固件版本和测试灯。 

 

6.3. 连接图 

TLC60 

 
 

 
F 6xx 
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错误消息 
 

如果存在操作问题，ATEQ 仪器可以显示错误消息。 

 

1. 通讯错误 

启动仪器时，将显示正常消息: 

         检查系统中. 

请稍等…

若检查到某组件出现异常，则会显示以

下信息： 

Detection Error 

XXXX missing. 

检查到传感器板异常。 

  
 

 

 
 

检查到 I/O 传感器板异常。 

 

 
 
 

检查到阀码板错误。  

 
 

 

重启仪器，观察仪器是否自检（气动阀声音）。 
 

如果仍存在问题，请联系 ATEQ。 
 

 

若启动仪器后与传感器板的通讯丢失，不会进行任何测试循环。 
 

仪器可以即刻检测到传感器板的异常，并且需要 30 到 60 秒来检测继电器板和阀代码板的异常。 
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2. 测量错误 

 
 

MESSAGE DISPLAYED 
 

PROBLEM 

 

 
>> F.S. REF. 

 

参考端异常。泄漏超出量程范围。 
 
动作:  检查参考端气路，部件或夹具。也可能是测试端内部的

压力上升 
 

 
>> F.S. TEST 

 

测试端异常。泄漏超出量程范围。 
 
动作:  检查测试气路，部件或夹具。也可以是参考端内部的压

力上升。 
 

 
> F. SCALE 

 

压力超量程 
 

动作:  减少程序中的目标压力或者调节机械调压阀。(取决

于配置) 
 

 
SENSOR ERROR 

 

压差传感器错误 
 
动作:  请联系 ATEQ 维修部进行保养 (可能由于水或者油通过测

试端污染了传感器) 
 

 
PRESSURE TOO HIGH 

 

压力超过最大阈值。 
 
动作:  检查调压阀设定，压力阈值，若是双调压阀检查是否选

对了调压阀。 
 
 
 

PRESSURE TOO LOW 

 

压力低于最小阈值。 
 

动作:  检查气源压力，调压阀设定，压力阈值，若是双调

压阀检查是否选对了调压阀。 

 

 
ATR ERROR 

 

ATR 异常 
 

动作:  额外执行一次 ATR 学习循环 or 或者检查 ATR 

相关参数。 
 

 

CAL ERROR 

 

自定义单位学习错误。 
 

动作:  进行另一次学习循环。 

 

 
UNIT DRIFT FAIL 

 

存在自定义单位漂移就要求自定义单位检查。 
 

动作:  检查编程的漂移百分比, 标准漏孔, 测试气压... 

 

 
VALVE ERROR 

 

平衡阀换向故障。 
 

动作:  检查气源压力; 联系 ATEQ 维修部对设备保养。 
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MESSAGE DISPLAYED 
 

PROBLEM 

 
 
 

 
REGULATOR ERROR 

 

1) 电子比例阀初始化失败。  
 

2) 比例阀的输入压力至少为满量程的 10 

%   + 100kPa (+ 1 bar)。 
 

动作:  检查气源压力或调压阀输入的压力。如果问题仍然

存在，请与 ATEQ 联系。 
 

 

PR: XXX 
ERROR 

 

通过继电器板（I / O 板）选择了空程序。 
 

动作:  输入程序参数或选择另一个程序。 

 
 
 

PPPP 

 

选定的压力单位显示的位数过多。 
 
动作:  改变单位或修改上下限，使得它们与测试压力可以在仪

器上使用。 

 

 

LEARNING ERROR 

 

密封零件学习错误。 
 

动作:  执行一个密封零件学习循环。 

 
 
 

VOLUME < 

 

密封零件故障。压降不足，体积异常小。 
 

动作: 检查气动测试回路（例如扭结管道，堵塞或其他原

因）。 

 
 
 
 

VOLUME > 

 

密封零件大漏故障。 
 

动作:  确保 ATEQ 仪器和测试部件之间的气动测试回路中没有泄

漏（例如切割管道，撕裂或其他原因），并且检查腔室是否气密

性良好。 

 
 
 

AUTO-TEST ERROR 

 

阀体自动测试循环结果不良。 
 
动作:  检查测试端和参考端的堵帽是否完好无损或拧紧。若问

题存在，则阀体存在泄漏，应该对其进行维修或者更换。 
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ATF 功能 
 

1. 原理 

此功能仅可在与时间相关的单位下使用: Pa/s, cm3/min, cm3/s, cm3/h, etc.. 

此功能按编程时间，吸收在测量开始时较大的泄漏值变化。 

示例: 对于同一产品，测试时间 = 5s, ATF = 2s (最后的泄漏值大约 8 PA/s)。 

 

 
 

不使用 ATF  使用 ATF 

2.步骤

 

然后按下  键，光标滑到右手边。 

 
 

  提醒: 此功能仅在流量单位下显示，否则

不显示。 
2T001/(70%6+105 

 

使用上下  键，选择 

"Yes" 并按下  键以确认。 
 
 
 
 
 

 
然后调整“ATF TIME”，输入所需吸收时间。 

2T001/(70%6+105  
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Sheet #686u – "Cut off"  Fonction 
 

截断 
 

1. 介绍 

使用截断（CUT OFF）功能，小于配置参数的所有测量值将为 0。 
 

2. 步骤 

 

检查该功能是否激活，或激活此

功能。 
 

然后按下  键，光标滑到右手边。 

 

 
 

使用上下  键，选择 

"Yes" 并按下  键确认。 
 

 
 
 
 
 

然后调整“％CUT OFF”参数，小于该百分比值

的所有测量值将显示为 0。 

2T 
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以流量单位显示结果 
 

测量泄漏的传感器测量的是压降。为了把压力测量转换成流量单位，仪器需要知道测试回路的体

积。 

1. 步骤 

 

在循环菜单中，按下  或  键访

问参数菜单。 

  

 
 

 
然后选择参数 

 

 
 
 

 
 
 
 

使用上下  键选择程序号。 

这里显示的是程序 1 的参数。 

 

 
 
 

 

检查或者调整参数。 

 

 
 
 
 
 

使用上下 键，选择泄漏单位 

（Leak Unit）并且按下                 键确认。 
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将泄漏单位改成流量单位: 比如 cm3/min 

或者类似的。 

 
 
 
 
 

此时出现一些额外的参数选项: 容积单

位（Volume UNIT） 和 容积（VOLUME）。 

选择容积单位（Volume 

UNIT）。 

 
 

从以下的单位中选择一个作为体积单位: cm3, mm3, ml 

or l。 
 
 
 
 

 

选择容积（VOLUME）项。 

以先前选择的单位（本示例中为 cm3）输入要

测试的零件体积的估计值。 体积是仪器内部的

体积+管道的体积+部件的体积。体积将在之后

重新调整。 

 

选择 “Test FAIL”，在先前选择的单位中输入

泄漏测试的允收值。 

 

 
 
 
 

 

1) 使用已知合格零件开始第一个循环，并记

录结果。等一分钟。 
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2)使用同一个零件开始第二个循环，但必须将

标准漏孔连接到设备上。此时仪器上显示的结

果应该为: 

标准漏孔泄漏值 +合格件泄漏值 

  

 

如果仪器上显示的结果不同于测试结果标准漏

孔泄漏值 +合格件泄漏值: 我们需要调整程序

参数中的体积值。 

返回参数页，并且选择 

容积（VOLUME）项调整。 

体积和结果成线性关系。如果显示的结果高于 

校准后泄漏值 + 标准漏孔泄漏值的 10%, 则将

体积值减少 10%。 

每个测试循环之间等待一分钟，以确保得到准

确的结果。根据需要重复测试循环。

 

仪器使用下面的公式将 Pa/s 转换成 cc/min : 
 

Leak in cc/min 
Leak in Pa/s =  

Volume x 0.0006 
 
 
 

 
 

如果参数中的 "Pa DISPLAY" 项验证后的结

果为 "Yes" ，则可以让 Pa 单位与流量单位

同时显示在泄漏结果中。 
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智能键 

Sheet # 688u – "Smart Key" 

 

智能键（Smart  Key）是可编程按键，可以根据用户需要编程; 直接访问所选择的功能。 

1. 步骤 

 
 
 
 
 

从配置菜单中，选择杂项（MISCELLANEOUS）

菜单然后按下  键。 

 

使用上下  键，选择智能键

（SMART KEY）菜单并按下  键确认。 

 

然后使用上下  键，选择要分

配给智能键的功能，并且按下确认  键。 

Special cycle menu: 进入特殊循环选项菜

单。 

Special cycle: 执行列表中可选的特殊循

环。 

Parameters: 直接访问程序参数菜单。 

Program defined: 直接访问所选择的程序

参数。 

Run program:  直接访问当前程序参数(执

行程序)。 

Last results:  直接访问测试结果菜单。 

Password:  输入密码以访问参数。 
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结果菜单 

此菜单可以定义结果存储的目标。见表 #638 "存储"。 

它还可以以简单或统计的格式显示测试结果。 

1. 步骤

在循环菜单中，按下  或  键。

到达主菜单。 

  
 

 
 

 
 
 

然后选择结果， 
 
 
 
 

并按下  键确认。 

 使用                              键选择参数，并且 

按下                         键确认。 

 

 
 
 

4'

 
 
 
 
 

 

SAVE ONE : 为了激活选择结果保存文件的目

标。见表 638 "存储"。 

4'57.65  
 

LAST RESULTS: 显示由设备最近的 6 个测

试结果。 

注意: 设备断电后，这些结果会丢失。 
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若要查看结果的详情，使用上下

 键选择，最后按下 

 

 

键。 

 

 
 

4' 
 

 
"Results Reset" 菜单删除整个显示的

列表。 
 
 
 
 
 
 

STATISTICS 菜单显示程序结果的统计数据。 

 

 
 
 
 

详细结果以值和百分比显示。 
 

若要改变程序，选择"PROG"项，并按下确认键。 

然后使用上下                   

键选择所要显示的程序号并按下 OK 键。 

 

"PRINT ALL STATS" 菜单可以在通信端口

上以架构格式发送所有的统计数据。 

注意: 在 RS232 菜单中的打印选项激活后

会出现这个菜单。  

"RESET ALL STATS" 菜单重置所有程序的所

有统计结果。 
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USB 

Sheet # 690u – USB 

 

此菜单将文件保存到 USB 记忆棒上。这是为了能够稍后将数据恢复到另一设备进行克隆或进行安

全性保存。 

保存的参数文件名称为 PARA.BIN，并保存在路径为 ATEQ\DATASAVE\.的根目录中。 

注意: 只有一个设备文件可以保存在 USB 记忆棒上。每次保存时将删除上一个文件。  

1. 调整步骤 

从循环菜单中，按下  或  键到

主菜单。 
 
 

 

然后选择 

 

 
 
 

USB 菜单，并按下  键确认。 

使用上下键选择所需的参数，并按下 OK

键确认 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

该设备确认克隆。 

  保存可能需要几秒钟。
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Fiche # 691f – By Pass (option) 
 

BY PASS (选配) 
 

 By-pass 项可以通过增加流量快速给测试件充气。该流量通过与设备的附加阀（选配），其与标

准阀并联。 

该阀在预充气，充气阶段都会激活，并且在自动归零期间不被激活。 

 

ATEQ 

F620 

 
DUMP 

VALVE (D) 

 

 
 
 
 
PIEZZO 

 
REF 

OUTPUT 

 

 
REF 

PART 

 
 
 
 

ELECTRONIC 
PRESSURE 

REGULATOR 

SENSOR 
 

 
FILL VALVE 

(F1) 

 

TEST 
OUTPUT 

 
 
 
 

 

By-pass 

TEST 
PART 

 

 

1. 步骤 

 

 

激活此功能或检查是否已激活。 
 

按下  键，光标滑到右边。 

2#4#/ / 2T001/(70%6+10 
 
 

使用上下                            键，选择 

"Yes" 并且按下                     键。然后 

调整参数的预充气和充气值。 

 

注意: 将预排气时间调整为 0 秒，以便在预充气阶段和充气阶段之间不排气。 
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电子连接器(F610) 
 
 
 

1. 前面板接口 
 
 
 

1.1. USB 接口 

 

 USB 接口可以连接各种兼容 USB 的设备。接口位于橡胶盖

下方。 
 

      连接到电脑的 USB 接口。 
 

 

此 USB 接口用于连接 U 盘或者远程控制。 
 
 
 

 
USB 接口橡胶盖可以稍微偏离，便于连接。 

 
 
 

 
 

请勿同时使用这两个 USB 接口! 
 
 
 
 

2. 下侧接头 
 

下侧接头示例: 
 

 
 

注意: 根据仪器版本和购买项的不同，客户设备可能不同于以上示例图片。
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3. 电器接头 
 
 
 

3.1. 为设备提供 24 V DC 电源 
 

在配置之后，可以使用两种方式为设备供电。 
 
 

3.1.1. 使用 M12 为设备提供 24 V DC - 2A  
 
 

为 M12 接头提供适配的电源。 
 

 Pin 2 : + 24 V DC。 
 

 Pin 4 : 接地 0 V。 
 
 
 

3.1.2. 通过继电器板为设备提供 24 V DC - 2A 
 

使用以下方法连接 : 
 

 24 V DC 接到引脚 2 或 4。 
 

 0 V 接引脚 16。 

见下文 4.2.段 " I/O 接口全接或全断". 

 
 

3.2. RS232 打印机 / MODBUS 或 PROFIBUS 接头 

 
3.2.1. RS232 接头 

 

5  1  RS232: SubD 点公头。可以连接打印机，条形

码阅读器，电脑或者存储模块。 

9  6   

 
Pin 1 未使用 Pin 4 未使用 Pin 7 RTS 请求发送 

Pin 2 RXD 数据输入 Pin 5 地 Pin 8 CTS 清除发送 

Pin 3 TXD 数据输出 Pin 6 未使用 Pin 9 未使用 
 

3.2.1. 1) RS232 线示例： 
 

ATEQ 
 

1 

 

9 pin SubD 
connector 

9 pin SubD 
connector 

 
User 

 

1 

 

ATEQ 
 

1 

9 pin SubD 

connector 

 

25 pin SubD  User 
connector 

1 

RX    2 

TX    3 

4 

GND   5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   RX 

3   TX 

4 

5  GND 

6 

7  RTS 

8  CTS 

9 

RX    2 

TX 3 

4 

GND  5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   TX 

3   RX 

4  RTS 

5  CTS 

6 

7  GND 

8 

 

25 
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3.2.2. Profibus 接头 
 

5  1 

Profibus: SubD 9 点母头。 
 

9  6 
 

 
 

 

Pin 1 
 

PE (接地) 

 

Pin 4 
CNTR – A (中继器控

制信号) 

 

Pin 7 
未使用 

Pin 2 未使用 Pin 5 DGND (逻辑地) Pin 8 数据线 B 

Pin 3 数据线 A Pin 6 VP (supply) Pin 9 未使用 

 
 

3.3. DEVICENET, PROFINET OR ETHERNET 接头 (选配) 
 
 

 3.3.1. Devicenet 输入 (选配) 
 

2 
 

1 
 

 5 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 公头 )。 

3 4  

  

3.3.2. 
 

J2 Devicenet 输出  (选配) 
 

1 
 

2 
 

5 
 
 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 母头)。 

4 3  

  

3.3.3. 
 

Devicenet 布线 
 

Pin 1 Drain Pin 3 V- Pin 5 CAN_L 

Pin 2 V+ Pin 4 CAN_H   

 

3.3.4. Profinet 输入和输出 
 
 

1  2 

Ethernet / M12 引脚分配。 
 

M12 内插, D 编码。 
4  3 

5 

 
 

Pin 1 Ethernet Tx + (传输数据 +) Pin 3 Ethernet Tx - (传输数据 -) 

Pin 2 Ethernet Rx + (接受数据 +) Pin 4 Ethernet Rx - (接收数据 -) 

Pin 5 未使用  
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3.3.5.  Ethernet/IP 输入和输出 

 

 
 

标准以太网 TCP / IP 连接协议。 
 
 
 
 

3.4. 模拟输出 (选配) 
 
若为安装 Devicenet 或 Profinet 项，此项不可用。 

 

2  1  模拟输出连接。 
 

        ¾  引脚 1: 传感器 1 ( + ).              ¾  引脚 2: 传感器 2 ( + ). 

               ¾  引脚 3: 传感器 1 ( - ).               ¾  引脚 4: 传感器 2 ( - ). 
 
 
 

4. 其他接头 
 

以下的连接器位于压盖下: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  6 输出/ 6 输入连接代码(选配) 
 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 输出/输入代码。 
 
 

 
 

Pin 1 COMMUN (Outputs 1, 2, 3) + 24 V DC  

 
Output 
codes 

24V DC 
100mA Max 

 
Charge / Load 

1 
24 V DC 0,1 A max 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Obligatory 

6  
diode for an 

inductive load. 

7 
 

8 

Pin 2 Output n°1, open collector 

Pin 3 Output n°2, open collector 

Pin 4 Output n°3, open collector 

Pin 5 COMMON (Outputs 4, 5, 6) + 24 V DC 

Pin 6 Output n°4, open collector 

Pin 7 Output n°5, open collector 

Pin 8 Output n°6, open collector 

Pin 9 Input 0 (NPN or PNP)*  

 
Inputs 

Pin 10 Input 1 (NPN or PNP)* 

Pin 11 Input 2 (NPN or PNP)* 

Pin 12 Input 3 (NPN or PNP)* 

Pin 13 Input 4 (NPN or PNP)*  
Analogue 
outputs 

Pin 14 Ground 

Pin 15 Input 5 (NPN or PNP)* 

Pin 16 Ground 

* 输入 NPN 或者 PNP 根据板上跳线不同而异。 
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I2 (Start) 3 
 

24 V DC 4 

I3 (Pr 1 + 1)  5 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

I7 (Programmable input) 9 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

4.2. I/O 接口全接或全断 

 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

 
 
 
 

Pin Standard Mode Compact  Mode  
1 Input 1 RAZ Input 1 RAZ  

 
输入 

(由 24 V DC 

激活)  
公共端 

+ 24 V = 0,3 A 
最大 

2 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

3 Input 2 START Input 2 START 

4 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

5 Input 3 Program selection Input 3 Program selection 

6 Input 4 Program selection Input 4 Program selection 

7 Input 5 Program selection Input 5 Program selection 

8 Input 6 Program selection Input 6 Program selection 

9 Input 7 Program selection Input 7 Program selection 

10 Floating common output Floating common output  
输出干触点 
最大电压
60V AC / 

DC  

最大电流
200mA 

11 Output 1 Pass part Output 1Pass part cycle 1 

12 Output 2 Fail Test part Output 2 Fail part cycle 1 + Alarm 

13 Output 3 Fail reference part Output 3 Pass part cycle 2 

14 Output 4 Alarm Output 4 Fail part cycle 2 + Alarm 

15 Output 5 End of cycle Output 5 End of cycle 

16 0 V 0 V 

紧凑模式是一种软件功能，它在  CONFIGURATION/AUTOMATISM / CHANGE I/O / 
OUTPUT 菜单中激活。 

 

4.2.1. (I/O) 接口示意图 
 
 

4.2.1. 1) PLC 在 NPN 模式下的连接方式 
 
 
 

Input boards 
16/32 programs 

 
 
 
I1 (Reset) 

 
J3 

1 
 

2 
 
 

(0,3 A max) 

 

Customer 
 

OUTPUTS 
 
 
 

24 V DC 
ATEQ or customer 
 

 
 
 
 
 

Customer 

+ 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的

内部电源提供（最大为 0.3A）或由

外部电源供电。 
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。

+ 24 V DC 

- 
0 V 

 

 
 
 

  INPUTS   
NPN MODE 
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Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

I3 (Pr 1 + 1)  5 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

I7 (Programmable input) 9 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

Max 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

4.2.1. 2) PLC 在 PNP 模式下的连接方式 
 
 
 

Inputs board 
16/32 programs 

 

I1 (Reset) 

I2 (Start) 

 
J3 

1 
 

2 
 

3 

(0,3 A max)
 

 

Customer 
 

OUTPUTS 
 
 
 
24 V DC ATEQ or 

customer 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的内

部电源提供（最大为 0.3A）或由外部电

源供电。 

24 V DC 4 

I3 (Pr 1 + 1) 5 
 

I4 (Pr 2 + 1) 6 

I5 (Pr 4 + 1) 7 

I6 (Pr 8 + 1) 8 

 
 
 
 
 
Customer 

+ 

 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。

I7 (Programmable input) 9 
+ 24 V DC 

- 
0 V 

 

 
 
 

   INPUTS   
PNP MODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. 3) 灯连接 
 

J3 

 
 
Customer 

 
 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的内 

Inputs board 
16/32 programs 

I1 (Reset) 1 

2 
 

I2 (Start) 3 

OUTPUTS 
 

 
 
 
+ 24 V DC

 

部电源提供（最大为 0.3A）或由外部
电源供电。 

 

24 V DC 4 (0,3 A max)  
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。
 

 
 
 
 

 
0,2 A 
Max 

 
 
 
 
 

0,2 A 

 
 
 
 
0,3 A Max 
with ATEQ 
24 V DC 
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4.3. 程序选择扩展接头 (选配) 
 
 
 

J6 接头是一个扩展(选配)  ，能够选择 128 个程序。位于继电

器板上。 

 
 

引脚

脚 
标准模式 紧凑模式  

 
1 

 

输入 8 程序选择 
输入 8 程序选择 

33 到 64 

输入 

公共端 

+ 24 V = 0.3 A 

最大  
2 

 
输入 9 程序选择 

 

输入 9 程序选择 

65 到 128 

 

 

选择程序的引脚组合 

 
程序号 

 

I/Oconn 
Pin 5 

(input 3) 

 

I/O Conn 
Pin 6 

(input 4) 

 

I/O Conn 
Pin 7 

(input 5) 

 

I/O Conn 
Pin 8 

(input 6) 

 

I/O Conn 
Pin 9 

(input 7) 

 

Extens 
Pin 1 

(input 8) 

 

Extens 
Pin 2 

(input 9) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 0 0 

6 1 0 1 0 0 0 0 

7 0 1 1 0 0 0 0 

8 1 1 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 0 

11 0 1 0 1 0 0 0 

12 1 1 0 1 0 0 0 

13 0 0 1 1 0 0 0 

14 1 0 1 1 0 0 0 

15 0 1 1 1 0 0 0 

16 1 1 1 1 0 0 0 

 

17 à 32 x x x x 1 0 0 

 

33 à 64 x x x x x 1 0 

 

65 à 128 x x x x x x 1 
 

用于调用程序编号功能中的 0 或 1 值。 
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电子连接器 (F620) 
 
 
 

1. 前面板接口 
 
 
 

1.1. USB 接口( 前面板 ) 
 

 USB 接口可以连接各种兼容 USB 的设备。接口位于橡胶盖

下方。 
 

      连接到电脑的 USB 接口。 
 

 

此 USB 接口用于连接 U 盘或者远程控制。 
 
 

 
 

USB 连接器橡胶盖可以稍微偏离，便于连接。 

 
 
 

 

      请勿同时使用两个 USB 接口!      
 
 
 

2. 后面板接口 
 

后面板示例: 
 

 
 

注意: 根据仪器版本和购买项的不同，客户设备可能不同于以上示例图片。
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2.1. 设备使用 24 V DC 供电 
 

在配置之后，可以使用三种方式为设备供电。 
 
 

2.1.1.使用 M12 接头并为设备提供 24 V DC - 2A 
 
 

 
连接设备适配的电源。如果连接器用于现场总线（Fieldbus）网络，则无法使用此

选项 
 
 
 
 

2.1.2. 通过继电器板为设备提供 24 V DC - 2A 
 

使用以下方法连接 : 
 

 24 V DC 接到引脚 2 或 4。 
 

 0 V 接引脚 16。 

见下文 2.5.段 " I/O 接口全接或全断". 
 

2.1.3. 100 / 240 V AC 开关供电 (选配) 
 

 
 

 ATEQ F670 的内置电源，电压为交流电 100 到 240 V 。 
 

I: ON / O: OFF. 
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2.2. RS232 打印机接头 / MODBUS 或 PROFIBUS 

 

 
2.2.1. RS232 模式接口 

 

5  1  RS232: SubD 9 点公头。可以连接打印机，条形

码阅读器，电脑或者存储模块。 

9  6   

 
Pin 1 未使用 Pin 4 未使用 Pin 7 RTS 请求发送 

Pin 2 RXD 数据输入。 Pin 5 地 Pin 8 CTS 清除发送 

Pin 3 TXD 数据输出 Pin 6 未使用 Pin 9 未使用 
 

2.2.1. 1) RS232 线示例： 
 

ATEQ 
 

1 

 

9 pin SubD 
connector 

9 pin SubD 
connector 

 
User 

 

1 

 

ATEQ 
 

1 

9 pin SubD 

connector 

 

25 pin SubD  User 
connector 

1 

RX    2 

TX    3 

4 

GND   5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   RX 

3   TX 

4 

5  GND 

6 

7  RTS 

8  CTS 

9 

RX    2 

TX 3 

4 

GND  5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   TX 

3   RX 

4  RTS 

5  CTS 

6 

7  GND 

8 

 

25 
 
 

2.2.2. Profibus 接头 
 

5  1 

Profibus: SubD 9 点母头。 
 

9  6 
 

 
 

 

Pin 1 
 

PE (接地) 

 

Pin 4 
CNTR – A (中继器控

制信号) 

 

Pin 7 
未使用 

Pin 2 未使用 Pin 5 DGND (逻辑地) Pin 8 数据线 B 

Pin 3 数据线 A Pin 6 VP (supply) Pin 9 未使用 
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2.3. DEVICENET, PROFINET OR ETHERNET 接头 (选配) 
 
 

 2.3.1. Devicenet 输入 (选配) 
 

2 
 

1 
 

 5 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 公头 )。 

3 4  

  

2.3.2. 
 

J2 Devicenet 输出  (选配) 
 

1 
 

2 
 

5 
 
 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 母头)。 

4 3  

  

2.3.3. 
 

Devicenet 布线 
 

Pin 1 Drain Pin 3 V- Pin 5 CAN_L 

Pin 2 V+ Pin 4 CAN_H   

 

2.3.4. Profinet 输入和输出 
 
 

1  2 

Ethernet / M12 引脚分配。 
 

M12 内插, D 编码。 
4  3 

5 

 
 

Pin 1 Ethernet Tx + (传输数据 +) Pin 3 Ethernet Tx - (传输数据 -) 

Pin 2 Ethernet Rx + (接受数据 +) Pin 4 Ethernet Rx - (接收数据 -) 

Pin 5 未使用  

 

2.3.5.  Ethernet/IP 输入和输出 
 

 
 

标准以太网 TCP / IP 连接协议。 
 
 
 
 

2.4. 模拟输出 (选配) 
 
若为安装 Devicenet 或 Profinet 项，此项不可用。 

 

2  1  模拟输出连接。 
 

5  -引脚 1: 传感器 1 ( + ). 
 

3  4  -引脚 2: 传感器 1 ( - ). 

 

-引脚 3: 传感器 2 ( + ). 
 

-引脚 4: 传感器 2 ( - ). 
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I2 (Start) 3 
 

24 V DC 4 

I3 (Pr 1 + 1)  5 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

I7 (Programmable input) 9 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

2.5. I/O 接口全接或全断 

 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

 
 
 
 

引脚 标准模式 紧凑模式  
1 Input 1 RAZ Input 1 RAZ  

 
输入 

(由 24 V DC
激活) 
公共端 

+ 24 V = 0.3 A 
最大 

2 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

3 Input 2 START Input 2 START 

4 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

5 Input 3 Program selection Input 3 Program selection 

6 Input 4 Program selection Input 4 Program selection 

7 Input 5 Program selection Input 5 Program selection 

8 Input 6 Program selection Input 6 Program selection 

9 Input 7 Program selection Input 7 Program selection 

10 Floating common output Floating common output  
 

输出干触点 

最大电压 60V AC / 

DC  

最大电流
200mA 

11 Output 1 Pass part Output 1Pass part cycle 1 

12 Output 2 Fail Test part Output 2 Fail part cycle 1 + Alarm 

13 Output 3 Fail reference part Output 3 Pass part cycle 2 

14 Output 4 Alarm Output 4 Fail part cycle 2 + Alarm 

15 Output 5 End of cycle Output 5 End of cycle 

16 0 V 0 V 

紧凑模式是一种软件功能，在 CONFIGURATION/AUTOMATISM / CHANGE I/O / OUTPUT 
菜单中激活。 

 
 

2.5.1. J3 接头 (I/O)图示 
 

2.5.1. 1) PLC 在 NPN 模式下的连接方式 
 
 
 

Input boards 
16/32 programs 

 
 
 
I1 (Reset) 

 
J3 

1 
 

2 
 
 

(0,3 A max) 

 

Customer 
 

OUTPUTS 
 
 
 

24 V DC 
ATEQ or customer 
 

 
 
 
 
 

Customer 

+ 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的

内部电源提供（最大为 0.3A）或由

外部电源供电。 
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可

以通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供

电。 

+ 24 V DC 

- 
0 V 

 

 
 
 

  INPUTS   
NPN MODE 
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Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

Max 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

2.5.1. 2) PLC 在 PNP 模式下的连接方式 
 
 
 

Inputs board 

16/32 programs 

 

I1 (Reset) 

I2 (Start) 

 
J3 

1 
 

2 
 

3 

(0,3 A max) 

 
Customer 

 

OUTPUTS 
 
 
 
24 V DC ATEQ or 

customer 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的

内部电源提供（最大为 0.3A）或由外

部电源供电。 

24 V DC  4 

I3 (Pr 1 + 1)  5 
 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

 

 
 
 
 
 
Customer 

+ 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。 
 
 

 

I7 (Programmable input)  9 
+ 24 V DC 

- 
0 V 

 
 

 
   INPUTS   

PNP MODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1. 3) 灯连接 
 
 
 

Inputs board 
16/32 programs 

 
J3 

I1 (Reset)  1 
 

2 
 

I2 (Start)  3 

 
Customer 

 

OUTPUTS 
 

 
 
 
+ 24 V DC

 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的

内部电源提供（最大为 0.3A）或由外

部电源供电。 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可

以通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。                                                             

24 V DC 

I3 (Pr 1 + 1) 

I4 (Pr 2 + 1) 

I5 (Pr 4 + 1) 
 

I6 (Pr 8 + 1) 
 

I7 (Programmable input) 

4  (0,3 A max) 

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

 
0,2 A 

Max 

 
 
 
 
 

0,2 A 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
 
0,3 A Max 

with ATEQ 

24 V DC 
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2.6. 程序选择扩展接头  (选配) 
 

             J8 接头是一个扩展接头 (选配)  ，能够选择 128 个程序。 
 

 
 

引脚

脚 
标准模式 紧凑模式  

 
1 

 

输入 8 程序选择 
输入 8 程序选择 

33 到 64 

输入 

公共端 

+ 24 V = 0.3 A 

最大  
2 

 
输入 9 程序选择 

 

输入 9 程序选择 

65 到 128 

 
 

 

选择程序的引脚组合 

 
程序号 

 

J8 
Pin 5 

(input 3) 

 

J8 
Pin 6 

(input 4) 

 

J8 
Pin 7 

(input 5) 

 

J8 
Pin 8 

(input 6) 

 

J8 
Pin 9 

(input 7) 

 

J9 
Pin 1 

(input 8) 

 

J9 
Pin 2 

(input 9) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 0 0 

6 1 0 1 0 0 0 0 

7 0 1 1 0 0 0 0 

8 1 1 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 0 

11 0 1 0 1 0 0 0 

12 1 1 0 1 0 0 0 

13 0 0 1 1 0 0 0 

14 1 0 1 1 0 0 0 

15 0 1 1 1 0 0 0 

16 1 1 1 1 0 0 0 

 

17 à 32 x x x x 1 0 0 

 

33 à 64 x x x x x 1 0 

 

65 à 128 x x x x x x 1 
 

x 用于调用程序编号功能中的 0 或 1 值。
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2.7  6 输出/ 6 输入连接代码 (选配) 
 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 输出/输入代码。 
 
 
 

 
Pin 1 COMMUN (Outputs 1, 2, 3) + 24 V DC  

 
输出代

码 

24V DC 
最大电流

100mA 

 
Charge / Load 

1 
24 V DC 0,1 A max 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Obligatory 

6  
diode for an 

inductive load. 

7 
 

8 

Pin 2 Output n°1, open collector 

Pin 3 Output n°2, open collector 

Pin 4 Output n°3, open collector 

Pin 5 COMMON (Outputs 4, 5, 6) + 24 V DC 

Pin 6 Output n°4, open collector 

Pin 7 Output n°5, open collector 

Pin 8 Output n°6, open collector 

Pin 9 Input 0 (NPN or PNP)*  

 
输入 

Pin 10 Input 1 (NPN or PNP)* 

Pin 11 Input 2 (NPN or PNP)* 

Pin 12 Input 3 (NPN or PNP)* 

Pin 13 Input 4 (NPN or PNP)*  
模拟输出 Pin 14 Ground 

Pin 15 Input 5 (NPN or PNP)* 

Pin 16 Ground 

* 输入 NPN or PNP 根据板上的跳线不同而视。 
 
 

2.8 后面板 USB 接口(选配) 
 
 
 
 

 
此额外的 USB 接口可用于远程控制仪器。 
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电子连接器 (F670) 
 

1. 前面板接口 

 

1.1. USB 接口 

 

USB 接口可以连接各种兼容 USB 的设备。接口位于橡胶盖下

方。 
 

      连接到电脑的 USB 接口。  
 

 

这个 USB 接口用于连接 U 盘或者远程控制。  
 
 
 

 
USB 连接器橡胶盖可以稍微偏离，便于连接。 

 
 
 

 
请勿同时使用两个 USB 接口! 

 
 

2. 后面板接口 

后面板示例: 
 

 
 

注意: 根据仪器版本和购买项的不同，客户设备可能不同于以上示例图片。 
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2.1. 100 / 240 V 交流电源和开关(选配) 
 

 
 

ATEQ F670 的内置电源，电压为交流电 100 到 240 V 。 
 

I: 开 / O: 关。 
 
 

 
2.2. J1 RS232 打印机接头 

 

5  1  RS232: SubD 9 点公头。可以连接打印机，条形

码阅读器，电脑或者存储模块。 

9  6   

 
Pin 1 未使用 Pin 4 未使用 Pin 7 RTS 请求发送 

Pin 2 RXD 数据输入 Pin 5 地 Pin 8 CTS 清除发送 

Pin 3 TXD 数据输出 Pin 6 未使用 Pin 9 未使用 
 

2.2.1. 1) RS232 线示例： 
 

ATEQ 
 

1 

 

9 pin SubD 
connector 

9 pin SubD 
connector 

 
User 

 

1 

 

ATEQ 
 

1 

9 pin SubD 

connector 

 

25 pin SubD  User 
connector 

1 

RX    2 

TX    3 

4 

GND   5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   RX 

3   TX 

4 

5  GND 

6 

7  RTS 

8  CTS 

9 

RX    2 

TX 3 

4 

GND  5 

6 

RTS   7 

CTS   8 

9 

2   TX 

3   RX 

4  RTS 

5  CTS 

6 

7  GND 

8 

 

25 
 
 

2.2.2. Profibus 接头 
 

5  1 

Profibus: SubD 9 点母头。 
 

9  6 
 

 
 

 

Pin 1 
 

PE (接地) 

 

Pin 4 
CNTR – A (中继器控

制信号) 

 

Pin 7 
未使用 

Pin 2 未使用 Pin 5 DGND (逻辑地) Pin 8 数据线 B 

Pin 3 数据线 A Pin 6 VP (supply) Pin 9 未使用 
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2.3. DEVICENET, PROFINET , ETHERNET 接头 (选配) 
 
 

 2.3.1. Devicenet 输入 (选配) 
 

2 
 

1 
 

 5 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 公头 )。 

3 4  

  

2.3.2. 
 

J2 Devicenet 输出  (选配) 
 

1 
 

2 
 

5 
 
 用于连接其他 ATEQ 设备 (M12 母头)。 

4 3  

  

2.3.3. 
 

Devicenet 布线 
 

Pin 1 Drain Pin 3 V- Pin 5 CAN_L 

Pin 2 V+ Pin 4 CAN_H   

 

2.3.4. Profinet 输入和输出 
 
 

1  2 

Ethernet / M12 引脚分配。 
 

M12 内插, D 编码。 
4  3 

5 

 
 

Pin 1 Ethernet Tx + (传输数据 +) Pin 3 Ethernet Tx - (传输数据 -) 

Pin 2 Ethernet Rx + (接受数据 +) Pin 4 Ethernet Rx - (接收数据 -) 

Pin 5 未使用  

 

2.3.5.  Ethernet/IP 输入和输出 
 

 
 

标准以太网 TCP / IP 连接协议。 
 
 
 
 

2.4. 模拟输出 (选配) 
 
若为安装 Devicenet 或 Profinet 项，此项不可用。 

 

2  1  模拟输出连接。 
 

5  -引脚 1: 传感器 1 ( + ). 
 

3  4  -引脚 2: 传感器 1 ( - ). 

 

-引脚 3: 传感器 2 ( + ). 
 

-引脚 4: 传感器 2 ( - ). 
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2.5. 6 输出/ 6 输入连接代码(选配) 
 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 输出/输入代码。 
 
 
 

 
Pin 1 COMMUN (Outputs 1, 2, 3) + 24 V DC  

 
输出代

码 

24V DC 
最大电流

100mA 

 
Charge / Load 

1 
24 V DC 0,1 A max 

2 
 

3 
 

4 
 

5 Obligatory 

6  
diode for an 

inductive load. 

7 
 

8 

Pin 2 Output n°1, open collector 

Pin 3 Output n°2, open collector 

Pin 4 Output n°3, open collector 

Pin 5 COMMON (Outputs 4, 5, 6) + 24 V DC 

Pin 6 Output n°4, open collector 

Pin 7 Output n°5, open collector 

Pin 8 Output n°6, open collector 

Pin 9 Input 0 (NPN or PNP)*  

 
输入 

Pin 10 Input 1 (NPN or PNP)* 

Pin 11 Input 2 (NPN or PNP)* 

Pin 12 Input 3 (NPN or PNP)* 

Pin 13 Input 4 (NPN or PNP)*  
模拟输出 Pin 14 Ground 

Pin 15 Input 5 (NPN or PNP)* 

Pin 16 Ground 

* 输入 NPN 或 PNP 根据板上的跳线的不同。 

 
2.6. J7 I/O 接口全接或全断 

 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 
 

 

输入 / 输出。 
 
 
 

Pin 标准模式 紧凑模式  
1 Input 1 RAZ Input 1 RAZ  

 
输入 

(由 24 V DC
激活) 公共端 

+ 24 V = 0.3 A 

最大 

2 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

3 Input 2 START Input 2 START 

4 Common (+ 24 V) Common (+ 24 V) 

5 Input 3 Program selection Input 3 Program selection 

6 Input 4 Program selection Input 4 Program selection 

7 Input 5 Program selection Input 5 Program selection 

8 Input 6 Program selection Input 6 Program selection 

9 Input 7 Program selection Input 7 Program selection 

10 Floating common output Floating common output  
 

输出干触点 

最大电压 60V AC / 

DC  
最大电流
200mA  

11 Output 1 Pass part Output 1Pass part cycle 1 

12 Output 2 Fail Test part Output 2 Fail part cycle 1 + Alarm 

13 Output 3 Fail reference part Output 3 Pass part cycle 2 

14 Output 4 Alarm Output 4 Fail part cycle 2 + Alarm 

15 Output 5 End of cycle Output 5 End of cycle 

16 0 V 0 V 

紧凑模式是一种软件功能，它在  CONFIGURATION/AUTOMATISM / CHANGE I/O / 
OUTPUT 菜单中激活。 
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I2 (Start) 3 
 

24 V DC 4 

I3 (Pr 1 + 1)  5 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

I7 (Programmable input) 9 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

 

2.6.1. J3 接头 (I/O) 示意图 
 

 

1  2  3  4 5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 
 
 

2.6.1. 1) PLC 在 NPN 模式下的连接方式 
 
 
 

Input boards 
16/32 programs 

 
 
 
I1 (Reset) 

 
J3 

1 
 

2 
 
 

(0,3 A max) 

 

Customer 
 

OUTPUTS 
 
 
 

24 V DC 
ATEQ or customer 
 

 
 
 
 
 

Customer 

+ 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的

内部电源提供（最大 0.3A）或由外

部电源供电。 
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可

以通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供

电。 

+ 24 V DC 

- 
0 V 

 

 
 
 

  INPUTS   
NPN MODE 
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Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

Common  10 

Good part  11 

Test fail part  12 

Reference fail part  13 

Alarm  14 

End of cycle  15 

Ground  16 

 

Max 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

O
U

T
P

U
T

S
 

IN
P

U
T

S
 

 

2.6.1. 2) PLC 在 PNP 模式下的连接方式 
 
 
 

Inputs board 

16/32 programs 

 

I1 (Reset) 

I2 (Start) 

 
J3 

1 
 

2 
 

3 

(0,3 A max) 

 
Customer 

 

OUTPUTS 
 
 
 
24 V DC ATEQ or 

customer 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的内

部电源提供（最大为 0.3A）或由外部电

源供电。 

24 V DC  4 

I3 (Pr 1 + 1)  5 
 

I4 (Pr 2 + 1)  6 

I5 (Pr 4 + 1)  7 

I6 (Pr 8 + 1)  8 

 

 
 
 
 
 
Customer 

+ 

 
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。 

I7 (Programmable input)  9 
+ 24 V DC 

- 
0 V 

 
 

 
   INPUTS   

PNP MODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1. 3) 灯连接 
 
 
 

Inputs board 
16/32 programs 

 
J3 

I1 (Reset)  1 
 

2 
 

I2 (Start)  3 

 
Customer 

 

OUTPUTS 
 

 
 
 
+ 24 V DC

 

注意: 24V 电源必须由 ATEQ 仪器的内

部电源提供（最大为 0.3A）或由外部电

源供电 

24 V DC 

I3 (Pr 1 + 1) 

I4 (Pr 2 + 1) 

I5 (Pr 4 + 1) 
 

I6 (Pr 8 + 1) 
 

I7 (Programmable input) 

4  (0,3 A max) 

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 
 

 
0,2 A 

Max 

 
 
 
 
 

0,2 A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
 
0,3 A Max 

with ATEQ 

24 V DC 

 
 

在使用外部供电时，ATEQ 仪器也可以

通过 J3 连接器上的 2 和 4 引脚供电。



Sheet # 692/7u – Electric  connectors (F670) 

Version 1.04a User guide ATEQ 6th series Page 7 

 

 

 
 

2.7. J6 接头 (选配) 
 

             J6 接头是一个扩展项 (选配)  ，能够选择 128 个程序。 
 

 
 

引脚

脚 
标准模式 紧凑模式  

 
1 

 

输入 8 程序选择 
输入 8 程序选择 

33 到 64 

输入 

（24 V 

DC 激活) 

公共端 

+ 24 V = 0,3 A 
 

 
2 

 
输入 9 程序选择 

 

输入 9 程序选择 

65 到 128 

 

选择程序的引脚组合 

 

 
程序号 

 

J7 
Pin 5 

(input 3) 

 

J7 
Pin 6 

(input 4) 

 

J7 
Pin 7 

(input 5) 

 

J7 
Pin 8 

(input 6) 

 

J7 
Pin 9 

(input 7) 

 

J6 
Pin 1 

(input 8) 

 

J6 
Pin 2 

(input 9) 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 0 0 

6 1 0 1 0 0 0 0 

7 0 1 1 0 0 0 0 

8 1 1 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 0 0 

11 0 1 0 1 0 0 0 

12 1 1 0 1 0 0 0 

13 0 0 1 1 0 0 0 

14 1 0 1 1 0 0 0 

15 0 1 1 1 0 0 0 

16 1 1 1 1 0 0 0 

 

17 à 32 x x x x 1 0 0 

 

33 à 64 x x x x x 1 0 

 

65 à 128 x x x x x x 1 
 

x 用于调用程序编号功能中的 0 或 1 值。 
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气动接头 
 

设备的气动接头位于后侧。 

1. 气动测试输出 

这些输出用于连接工件 (测试, 参考)。加压输出用于添加 ATEQ 一些的附件(Y 阀)。 

F620 后面板上的输入和输出: 

 
 
 

参考输出口 R > 
 
 
 
 

测试输出口 T > 

< 排气输出 
 

 
< 加压输出 

 
 
 
 

 

2. 自动连接器 A 和 B (选配) 

 

        这用于驱动气动堵帽。 
 
 

3. 快插接头 (可选) 

 

可以在仪器的前面板上安装一个快插接头。 
 

此接头用于检查校准结果。它用于检查测试气路，并通过使用标准泄漏

孔，来计算等效压降。 

 
由于该连接器是测量气路的一部分，所以其所有连接必须是气密的。 
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4.气源 

 
 
 
 
 

 
起源通过位于仪器后面板上的过滤器之后，再向仪器供气。 

 

空气必须干燥洁净。 
 

供气压力必须在 4 到 8 bar (400 kPa and 800 kPa) 之间。 
 

见表 677 "气源"。 
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压力单位 

Sheet # 695u – Pressure Unit 

 

此参数设置新建程序和气动配置功能（ 例如 "Dump level", "Permanent blow" 等等...）的默认压

力单位 

1. 步骤 

 
 
 
 
 
从配置菜单，选择气动 （PNEUMATIC）菜单并

且按下  键。 

 

使用上下  键，选择压力单位

菜单并且按下  键以确认。 
 
 

使用上下  键，选择所需默认

的压力单位菜单并且按下  键以确认。 

 
注意: 此单位可以在参数菜单中修改。 

/#+0 

/%10(+)74#6+10  
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USB (自动化) 
 

"USB" 功能配置 USB 连接的参数。可以将 USB 连接到打印机或者电脑进行数据收集。 

1. 步骤 

 
 
 
 

在配置菜单中，选择自动化菜单并按下  

键。 

 

使用上下  键，选择"USB" 菜单

并且按下  键以确认。 

 

然后使用  键选择"PRINTER" 菜

单，并按下  键。 
 

Printer: 打印（或发送架构）程序参数以及

测试结果。 当此项激活时，USB 在每个循

环后传递测试结果。 

Supervision: 在这种模式下，设备通过 USB

连接到配有 ATEQ 专有软件的 PC 时，设备自

动切换到监控模式。 

/#+0 

/%10(+)74#6+10
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1.1. 打印机模式 

显示链接打印机的配置菜单。 

 
 

使用上下  键，选择所需配置

的菜单并按下             键。 
 

 
 

打印架构（Print frame）: 此功能启用结

果打印输出的配置。 

需设置的相关参数有: 

 PRESSURE (显示测试压力)， 

 Prog. Name (程序名称)， 

 Date & Time (打印日期和时间)， 

 Lines before (结果前的行数)， 

 Lines after (结果后的行数), 

 Inter line (行间距)， 

 Form feed (新页面)。 

 

发送条件（Sending conditions）: 使用此功能，

您可以选择要在结果表单上打印的数据。 

需设置的相关参数有: 

 ALL RESULTS (所有测试结果)， 

 PASS (合格部件的数量)， 

 T. FAIL (不合格部件的数量)， 

 R. FAIL (参考件不合格的数量)， 

 ALARM (发生报警的数量)， 

 PRESS OUT (压力错误的数量)， 

 REWORKABLE (可复工工件的数

目)， 

 CALIBRATION。 
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结果构架举例: 
 

合格件构架:                                                          <01>: 

<01>: 30/05/2012 16:52:01 
<01>: 487.8 mbar:(OK): 029 Pa 

不良件构架:                                                         <01>: 

<01>: 30/05/2012 16:53:36 
<01>: 493.9 mbar:(DT): 114 Pa 

报警构架:                                                           <02>: 

<02>: 30/05/2012 16:55:24 
<02>: 486.4 mbar:(AL): >> F.S. TEST 

该架构与打印参数架构为相同的类型，除了不同的字符串彼此跟随并且由标点符号分开，使其能

够在 Microsoft Excel 中自动输入各个框。 

此架构通过将 RS 232 将计算机连接到仪器来操作。  

列详细信息: 
 

1) 个性化， 
 

2)  程序编号， 
 

3)  测试结果消息， 
 

4)  测试值数字， 
 

5)  测试单位， 
 

6)  数字压力值。 

 

7)  压力单位。 
 

8)  报警消息。 
 

8') 二维码 (取决于设备版本)。 
 

9)  日期。 
 

10)时间。 

 

1.1.1. 输出模式 

 
 

Export：此功能可用于创建和发送特殊结果架构，

可使用 Microsoft Excel 进行处理。 

字符和代码来自 ASCII 码表。 

 

导出示例: (以下示例来自 F5 版本 v1.18p 设备). 字符 "→" 代表标签 HT (09h). 

字符 "0" 代表空格 (20h). 
 

字符 "’" 代表表回车 CR (0Dh). 
 

示例 1: 
 

 ASCII 
 

TEST→01→(OK)→00000→Pa→0501.8→mbar→→→23/01/2006→17:54:13→’ 
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 Hexa 

 

54 45 53 54 09 30 31 09 28 4F 4B 29 09 20 20 30 30 30 09 50 61 09 20 35 30 31 2E 38 09 6D 
62 61 72 09 09 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 09 31 37 3A 35 35 3A 31 39 09 0D 

 

 Detail 

 

1  2  3  4  5  6  7 8 / 8' 9  10  

TEST → 01 → (OK) → 00000 → Pa → 0501.8 → mbar →→→ 23/01/2006 → 17:54:13 →’ 
 
54 45 
53 54 

 
09 

 
30 
31 

 
09 

 
28 4F 
4B 29 

 

0 
9 

20 20 
30 30 

30 

 
09 

 
50 
61 

 
09 

 
20 35 30 
31 2E 38 

 
09 

6D 
62 61 

72 

 

09 09 
09 

32 33 2F 30 
31 2F 32 30 

30 36 

 
09 

31 37 3A 
35 35 3A 

31 39 

 
090D 

 

示例 2: 
 

 ASCII 
 

TEST→01→(AL)→→→0000.0→mbar→PRESSURE0LOW→→23/01/2006→18:00:13→’ 
 

 Hexa 
 

54 45 53 54 09 30 31 09 28 41 4C 29 09 09 09 20 20 20 30 2E 34 09 6D 62 61 72 09 50 52 45 53 53 
55 52 45 20 4C 4F 57 09 09 32 33 2F 30 31 2F 32 30 30 36 09 31 38 3A 30 32 3A 31 36 09 0D 

 

 Detail 
 

1  2  3  4  5  8 8' 9  10  
 

TEST 
 

→ 
 

01 
 

→ 
 

(AL) 
→→ 
→ 

0000. 

0 

 

→ 
 

mbar 
 

→ 
PRESSURE0L 

OW 

 

→→ 
 

23/01/2006 
 

→ 
 

18:00:13 
 
→’ 

 
54 45 
53 54 

 
09 

 
30 
31 

 
09 

 
28 41 
4C 29 

 

09 09 
09 

20 20 
20 30 
2E 34 

 
09 

 
6D 62 
61 72 

 
09 

50 52 45 53 53 
55 52 45 20 4C 

4F 57 

 

09 
09 

32 33 2F 30 
31 2F 32 30 

30 36 

 
09 

31 38 3A 
30 32 3A 

31 36 

 
090D 

 
 
 

1.1.2. 打印参数 
 

 
 
 
 

Print parameters:  按此按钮，打印或立即发

送程序的测试参数。 
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打印参数架构示例: 
 

Version 03.10i 
27/07/2012 15:26:14 

 
Pr 01 

 

TYPE : LEAK TEST 
COUPL. A :  0.0 s 
FILL TIME :  2.0 s 
STAB TIME : 5.0 s 
TEST TIME :  1.0 s 
DUMP TIME : 0.0 s 
Max FILL : 960.0 

Min FILL : 600.0 

Set FILL : 800.0 

Test FAIL : 000 

Ref. FAIL : 000 

 

 
 
Pr 02 
 

TYPE : LEAK TEST 
COUPL. A :  0.0 s 
FILL TIME :  5.0 s 
STAB TIME :  4.0 s 
TEST TIME :  4.0 s 
DUMP TIME : 0.0 s 
Max FILL : 600.0 

Min FILL : 400.0 

Set FILL : 500.0 

Test FAIL : 100 

Ref. FAIL : 000 
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CAN 状态 

Sheet # 697u – CAN Status 

 

这通过 CAN 网络（控制器局域网），检查各个内置组件之间的通信。 

如果网络有故障，重启设备。若问题仍存在，请联系售后服务。 

1. 步骤 

 

 
 
 

 

从服务 (SERVICE) 菜单， 使用上下 

 键选择 CAN 状态（CAN 

STATUS），并按下  键以确认。 

/#+0 /5'48+%'  

 

每个内置组件都可能显示 "OK"。 

若有组件显示为 "-------" ，则表示设备中不

含此组件。 

#+0 /5'48+/%#0 56#67  

 

如果未检测到网络中的一个或多个电路板，

则触发通信错误。 

见表 # 684 "错误消息". 每个组件的状态都

必须显示为: "OK"。 

三个计数器: "Sensor Error", "I/O error" 和 

"Valve C. error" ，当检测到通信错误时，这些

数值会递增。 

为了实现最佳功能，这些计数器必须保持为 0。 

注意: 每次关闭设备设备电源计数器都会重

置。 
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爆裂测试 
 

1.爆裂测试（选配） 

爆裂试验可以跟踪部件即将爆裂的压力。 

为了看到爆裂压力，逐步产生压力上升，一旦压力迅速下降，记录该压力，并且设备将检查它是否

在程序中阈值之间。 

爆裂测试目前仅可在几十 cm3 的体积下运行。 

示例 : 

 
 

以上爆裂测试由以下 3 部分配置: 
 

 分 6 步匀速充气； 
 

 上升时间： 4 秒。 
 

 步骤时间： 2 秒。 
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1.1. 爆裂测试参数 

 

1.2. 耦合时间 

耦合时间 A 和 B 是循环的第一个定时器。 

如果没有自动连接器，耦合时间 A 为循环的一部分。 

如果仪器配有自动连接器，则耦合时间 A 在测试开始时，通过延迟对测试部件的加压来激活第一循

环连接器。耦合时间 B 可以激活第二个自动连接器。 

 

1.2.1. Ramp 

该参数是压力上升斜坡的总时间。压力从零开始到设定压力的总时间。设备将计算关于该时间和

最终压力的上升速度。 
 
 

1.2.2. 测量开始 (Measurement Start) 

此参数是爆裂管理前的等待时间。若设置为零，则管理在 Ramp 开始时而开始。 
 
 

1.2.3. 电平时间 (T. LEVEL) 

此参数是每个步骤的电平时间。 此时间不能大于由总时间和步数计算的步骤时间。 
 
 

1.2.4. 排气时间(DUMP) 

默认情况下，设备的排气时间为零。此参数必须设置与数个测试中。 
 
 

1.2.5. 压力单位 (Press. UNIT) 

有以下几个不同的单位: bar, mbar, PSI, Pa, kPa, MPa, Pts (点数). 
 

 "Pts" 单位显示测试循环期间由传感器测量的点的值。 
 
 

1.2.6. Maximum fill 

此功能用于设置充气压力的上限。如果超过此限制值，将触发警告。 
 
 

1.2.7. Minimum  fill 

此功能用于设置充气压力的下限。如果达不到此限制值，将触发警告。 
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1.2.8. Start Fill 
 

这个参数决定的压力 
 
 

1.2.9. 充气指示值 (Set Fill) 

这是目标压力，仅适用于电子调压阀，用于产生斜坡型的压力. 
 
 

1.2.10. 步骤数目 (N. OF STEPS) 

此参数是爆裂测试压力斜坡中的步骤数 (上升和水平)。 
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1.3. 可用功能 

下面列表显示了泄漏测试的可用功能。有关这些功能的详细信息，请参考相应的表格: 

 Burst  = OK, 这是为了取反测试结果。若给工件加压时发生爆裂，则此工件为合格件。 

 名称，见表 #602,   

 链接，见表 #603, 

 自动连接，见表 #605, 

 预充气与充气类型，见表 #608 

 排气关闭，见表 #630, 

 外部排气，见表 #655, 

 阀门代码和 24 V 辅助输出, 见表 #609, 

 循环结束，见表 #610, 

 迷你阀，见表 #611, 

 打标, 见表 #617, 

 蜂鸣器，见表 #639. 
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